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前  言

  GB9706《医用电气设备》分为以下部分:
———第1部分:基本安全和基本性能的通用要求;
———第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:诊断X射线设备的辐射防护;
———第2-1部分:能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和基本性能专用要求;
———第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-3部分:短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-5部分:超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-6部分:微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-8部分:能量为10kV至1MV治疗X射线设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-11部分:γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-17部分:自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-18部分:内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-19部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-22部分:外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-24部分:输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-26部分:脑电图机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-28部分:医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-29部分:放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-36部分:体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-39部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-43部分:介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用

要求;
———第2-54部分:X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-60部分:牙科设备的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-63部分:口外成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-65部分:口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求;
———第2-66部分:听力设备及听力设备系统的基本安全和基本性能专用要求。
本部分为GB9706的第2-8部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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本部分代替GB9706.10—1997《医用电气设备 第二部分:治疗X射线发生装置安全专用要求》,
与GB9706.10—1997相比,主要技术变化如下:

———增加了应在技术说明中包含的现场试验信息(见201.5.4);
———增加了对X射线管的外部标记的要求(见201.7.2.2);
———增加了对于治疗室外的治疗控制台的要求[见201.10.1.2.105.1];
———增加了对于控制台的信号要求[见201.10.1.2.105.6];
———增加了对于过渡时间间隔的要求[见201.10.1.2.105.7];
———增加了对于X射线管替换的要求[见201.10.1.2.105.8];
———增加了吸收剂量的限制(见201.10.1.2.109.1)、辐照时间或 MU的选择(见201.10.1.2.109.2)、

预置辐照时间或 MU的显示(见201.10.1.2.109.3)、系统设计(见201.10.1.2.109.4)、辐照时间

或 MU的显示器(见201.10.1.2.109.5)、辐照控制(见201.10.1.2.109.6)、移动束放射治疗中的

辐照控制(见201.10.1.2.109.7)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60601-2-8:2015《医用电气设备 第2-8部分:能量为10kV

至1MV治疗X射线设备的基本安全和基本性能专用要求》。
本部分与IEC60601-2-8:2015的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在“规范性引用文件”一章中,具体调整如下:

  ● 用修改采用国际标准的GB9706.201—2020代替了IEC60601-2-1:2009。

  ● 用等同采用国际标准的GB/T18987—2015代替了IEC61217。
本部分做了下列编辑性修改:
———删除了部分资料性的“注”;
———删除了国际标准文本最后的术语索引。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家药品监督管理局提出并归口。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9706.10—1997。
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医用电气设备
第2-8部分:能量为10kV至1MV治疗

X射线设备的基本安全和基本性能专用要求

201.1 范围、目的和相关标准

除下述内容外,通用标准的第1章适用。

201.1.1 范围

替换:

GB9706的本部分适用于交流电源供电,标称X射线管电压为10kV~1MV的治疗X射线设备

的基本安全和基本性能。以下称为 ME设备。
注:本部分涵盖了远距离放射治疗和近距离放射治疗。

如果一个章条或分章条被明确的规定为仅适用于 ME设备,或者仅适用于 ME系统,该章条或分

章条的标题和内容将会说明。如果不是这种情况,那么该章条或者分章条同时适用于 ME设备和 ME
系统。

201.1.2 目的

替换:
本部分的目的是为了制定治疗X射线设备的特定基本安全和基本性能。它包括对性能的准确性

和重复性的要求,这些要求与产生的电离辐射的辐射质量和数量有关,因此这也是安全方面应考虑的

问题。

201.1.3 并列标准

增补:
本部分引用了通用标准第2章和本部分201.2中列出的并列标准。

GB9706.12和IEC60601-1-10不适用。所有其他的GB9706系列中已发布的并列标准随着发布

而适用。

201.1.4 专用标准

替换:
在GB9706系列中,专用标准可依据所考虑的专用ME设备,修改、替换或删除通用标准和并列标

准中包含的要求。并可增补其他基本安全和基本性能要求。
专用标准的要求优先于通用标准的要求。
在本部分中将GB9706.1—2020称为通用标准。并列标准用它们各自的标准编号表示。
本部分中章和条的编号前加前缀“201”与通用标准相对应(例如,本部分中201.1对应通用标准第1

章),或加前缀“20×”与适用的并列标准相对应,此处“×”是并列标准对应国际标准编号的末位数字(例
如,本部分中202.4对应并列标准 YY9706.102中第4章的内容,本部分中203.4对应并列标准

GB9706.103中第4章的内容等)。
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