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引  言

  本规范是对JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》的修订。
本次修订主要依据以下国际标准:

ISO/IECGUIDE99:2007 国际计量学词汇———基础通用的概念和相关术语

(Internationalvocabularyofmetrology—Basicandgeneralconceptsandassociatedterms
(VIM))

ISO/IEC80000:2006 量和单位 (Quantitiesandunits)

ISO/IEC98-3 测量不确定度 第三部分:测量不确定度表示指南 (Uncertainty
ofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement)

本规范中有关法制计量的术语及其定义大部分参考国际法制计量组织 《国际法制计

量术语汇编》(修订版草案,2009)(Internationalvocabularyoftermsinlegalmetrology
(VIML),2009)。

本规范在修订中保持了JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》的章节。
本规范中术语的定义原则上与VIM和VIML (修订版)保持一致 (引用VIM条款

时,在词条后表明VIM中的相应条款;鉴于VIML为修订版草案,在引用时没有标注

相应条款),但根据我国的国情做适当调整或文字处理,并且通过增加注解使词条更加

易懂。
术语的名称除推荐使用的名称外,又有简称、又称和全称。

JJF1001—1998共收录词条158个,本次修订中增加到215个,同时删减了一些不

常用的词条。
计量与测量含义不尽相同,但在本规范中,根据我国的国情,英文 measurement

既译作 “测量”,有时也译作 “计量”。因此,计量单位与测量单位、计量器具与测量仪

器分别为同义术语。测量标准包含计量基准、计量标准。英文 metrology计量学,有时

也称作 “计量”,如:计量法LawonMetrology、法定计量机构serviceoflegalmetrolo-
gy、计量监督 metrologicalsupervision、计量鉴定 metrologicalexpertise等。同理,在

本规范中,标准物质与参考物质也为同义术语。请使用时予以注意。

JJF1001—1998的历次版本发布情况为:
———JJF1001—1991。
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通用计量术语及定义

1 范围

本规范规定了计量工作中常用术语及其定义。
本规范适用于计量领域各项工作,相关领域亦可参考使用。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

ISO/IEC98-3 测量不确定度 第三部分:测量不确定度表示指南 (Uncertainty
ofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement)

ISO/IECGUIDE99:2007 国际计量学词汇———基础通用的概念和相关术语

(Internationalvocabularyofmetrology—Basicandgeneralconceptsandassociatedterms
(VIM))

ISO/IEC80000:2006 量和单位 (Quantitiesandunits)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 量和单位

3.1 量 quantity 【VIM1.1】
现象、物体或物质的特性,其大小可用一个数和一个参照对象表示。
注:

1 量可指一般概念的量或特定量,如表1所示。

2 参照对象可以是一个测量单位、测量程序、标准物质或其组合。

表1

一般概念的量 特 定 量

长度,l
半径,r 圆A的半径rA 或r (A)

波长,λ 钠的D谱线的波长λ或λ (D;Na)

能量,E
动能,T 给定系统中质点i的动能Ti

热量,Q 水样品i的蒸汽的热量,Qi

电荷,Q 质子电荷,e
电阻,R 给定电路中电阻器i的电阻,Ri

实体B的物质的量浓度,cB 酒样品i中酒精的物质的量浓度,ci (C2H5OH)

实体B的数目浓度,CB 血样品i中红血球的数目浓度,C (Erys;Bi)

洛氏 C 标 尺 硬 度 (150kg负 荷 下),

HRC (150kg)
钢样品i的洛氏C标尺硬度,HRC (150kg)

  3 量的符号见国家标准 《量和单位》的现行有效版本,用斜体表示。一个给定符号可表示不
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