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湿度与水分计量名词术语及定义

1 范围

本规范规定了有关湿度与水分计量的常用名词术语和定义。

2 湿度计量术语和定义

2.1 水蒸气 watervapour
亦称水汽。水的气态,由水气化或冰升华而成。

2.2 干气 drygas
不含水蒸气的气体。
注:绝对不含水蒸气的干气是不存在的,所谓干气仅仅是相对的。

2.3 湿气 wetgas
干气和水蒸气组成的混合物。

2.4 干空气 dryair
不含水蒸气的空气。

2.5 湿空气 wetair
干空气和水蒸气组成的混合物。

2.6 饱和 saturation
水蒸气与水或冰达到动态相平衡状态。

2.7 饱和湿气 saturatedgas
在给定温度下达到动态相平衡的湿气。
注:一定温度下的饱和湿气,露点值等于该温度值。

2.8 水蒸气的吸收 absorptionofwatervapour
水分子通过渗透原理进入到物体的内部。

2.9 水蒸气的吸附 adsorptionofwatervapour
水分子附着在物体的表面。

2.10 水蒸气的脱附 desorptionofwatervapour
水分子脱离物体表面或物体内部,作用过程与水蒸气的吸收或吸附相反。

2.11 湿度 humidity
气体中水蒸气的含量。

2.12 质量混合比 mixingratio
湿气中水蒸气的质量与干气的质量之比,亦称混合比r。
注:湿度基准———重量法湿度计,就是根据质量混合比的定义建立的。

r=mv

ma
  (kg/kg)

式中:mv———水蒸气的质量,kg;
1
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