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调制度测量仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于调制度测量仪的校准。

2 引用文献

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》。

3 概述

调制度测量仪是用来测量射频已调信号的调制参数的。调制参数包括调频信号的最

大频率偏移 (简称频偏),调幅信号的调制深度 (简称调幅度)和调相信号的最大相位

偏移 (简称相移)以及调制失真等。常见的调制度测量仪由五部分组成:高频放大与衰

减,本振与混频,中频放大,检波 (鉴频,包络检波等)和显示,如图1所示。由于检

波方式不同,测量结果有不同表示。常见有峰值,有效值和平均值三种。在正弦波调制

时,峰值是有效值的 2倍,有效值是平均值的π2
4

倍。常用检波方式为峰值,测量结果

也表示为峰值。在剩余调频 (或调幅,或调相)测量中,一般使用有效值检波和有效值

表示。

图1

4 计量特性

4.1 调频频偏测量

载频频率范围: (0.15~1300)MHz
调制频率范围: (0.02~200)kHz
频偏测量范围: (0.1~400)kHz
频偏测量允许误差限: ±3%
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