
书书书

犐犆犛１１．０８０．０１
犆４７

中华人民共和国医药行业标准

犢犢／犜０６１５．２—２００７

标示“无菌”医疗器械的要求

第２部分：无菌加工医疗器械的要求

犚犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犳狅狉犿犲犱犻犮犪犾犱犲狏犻犮犲狊狋狅犫犲犱犲狊犻犵狀犪狋犲犱“犛犜犈犚犐犔犈”—

犘犪狉狋２：犚犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犳狅狉犪狊犲狆狋犻犮犪犾犾狔狆狉狅犮犲狊狊犲犱犿犲犱犻犮犪犾犱犲狏犻犮犲狊

（ＥＮ５５６２：２００３，ＩＤＴ）

２００７０７０２发布 ２００８０３０１实施

国家食品药品监督管理局 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 医 药

行 业 标 准

标示“无菌”医疗器械的要求

第２部分：无菌加工医疗器械的要求

ＹＹ／Ｔ０６１５．２—２００７



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京西城区复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｂ１６８．ｃｎ

电话：（０１０）５１２９９０９０、６８５２２００６

２００７年１２月第一版



书号：１５５０６６·２１８３１０

版权专有　侵权必究
举报电话：（０１０）６８５２２００６



书书书

前　　言

　　ＹＹ／Ｔ０６１５《标示“无菌”医疗器械的要求》，由以下部分组成：

———第１部分：最终灭菌医疗器械的要求；

———第２部分：无菌加工医疗器械的要求。

ＹＹ／Ｔ０６１５的本部分等同采用ＥＮ５５６２：２００３《标示“无菌”医疗器械的要求———第２部分：无菌

加工医疗器械的要求》。

本部分由全国医用输液器具标准化技术委员会提出。

本部分由国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心归口。

本部分起草单位：山东省医疗器械产品质量检验中心。

本部分主要起草人：吴平、由少华。
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引　　言

　　标示“无菌”的医疗器械是用相应的确认过的方法进行处理。然而，无菌医疗器械不都是能使用一

个适用的确认过的或受控的灭菌过程（见ＹＹ／Ｔ０６１５．１、ＧＢ１８２７８、ＧＢ１８２７９、ＧＢ１８２８０、ＩＳＯ１４９３７），

当一种医疗器械预期无菌又不能进行最终灭菌时，无菌加工便是其采用的制造方法（见ＹＹ／Ｔ０５６７和

ＩＳＯ１４１６０）。

无菌加工要求：

ａ）　整个产品灭菌后再装入灭菌后的容器内；或

ｂ）　产品的组件灭菌后再进一步进行加工／组装，最后将产品包装于灭菌后的容器内。

加工和包装是在以一种使项目受到二次污染的机会为最小的方式下进行，并在使微粒维持在规定

限度且受人员干预最小的受控环境下进行。

注：ＹＹ０４６６规定的无菌加工医疗器械的符号标识为 。
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标示“无菌”医疗器械的要求

第２部分：无菌加工医疗器械的要求

１　范围

ＹＹ／Ｔ０６１５的本部分规定了标示“无菌”的无菌加工医疗器械的要求。

注：医疗器械只有当使用了一个确认过的灭菌过程，才可以标示“无菌”。ＹＹ／Ｔ０５６７规定了无菌加工的确认和常

规控制。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＹ／Ｔ０６１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１８２７８　医疗保健产品的灭菌　确认和常规控制要求　工业湿热灭菌（ＧＢ１８２７８—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ１１１３４：１９９４）

ＧＢ１８２７９　医疗器械　环氧乙烷灭菌　确认和常规控制（ＧＢ１８２７９—２０００，ｉｄｔＩＳＯ１１１３５：１９９４）

ＧＢ１８２８０　医疗保健产品的灭菌　确认和常规控制要求　辐射灭菌（ＧＢ１８２８０—２０００，

ｉｄｔＩＳＯ１１１３７：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１９９７４—２００５　医疗保健产品灭菌　灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常

规控制的通用要求（ＧＢ／Ｔ１９９７４—２００５，ＩＳＯ１４９３７：２０００，ＩＤＴ）

ＹＹ／Ｔ０２８７　医疗器械　质量管理体系　用于法规的要求（ＹＹ／Ｔ０２８７—２００３，ＩＳＯ１３４８５：２０００，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ１４１６０：１９９８　含动物来源的材料的一次性使用医疗器械的灭菌———液体化学灭菌剂的确认和

常规控制

ＩＳＯ１４９３７：２０００　医疗保健品灭菌———灭菌剂的特性和开发———医疗器械灭菌过程的确认和常规

控制

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＹＹ／Ｔ０６１５的本部分。

３．１　

无菌加工　犪狊犲狆狋犻犮狆狉狅犮犲狊狊犻狀犵

在一个受控的环境中（空气供给、物料、设备和人员都得到调控，使微生物污染和微粒污染控制到可

接受水平），无菌容器和器械或其组件的处置和灌装。

３．２　

生物负载　犫犻狅犫狌狉犱犲狀

产品和／或包装上存活微生物的总数。

３．３　

培养基介质灌装　犿犲犱犻犪犳犻犾犾狊

用微生物生长培养基模拟无菌加工以评定所用控制的有效性。

注：培养基介质灌装又称为过程模拟试验、模拟过程灌装、模拟灌装操作、肉汤试验、肉汤灌装。
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