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引  言

工具经纬仪的计量特性和校准方法参照了JJG414 《光学经纬仪》和JJG (航空)

45—1988 《工具经纬仪》中规定的相应条款。
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工具经纬仪校准规范

1 范围

本规范适用于工具经纬仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

工具经纬仪是通过自准直、反射、投射等方式,建立与其望远镜视准轴相垂直的直

线、平面以及测定角位移或线位移的光学仪器。工具经纬仪主要用于航空航天、重型机

械以及船舶等行业大型机械的安装和调整。其外形如图1所示。

图1 工具经纬仪

1—方位止动手轮;2—方位微动手轮;3—俯仰微动手轮;

4—侧镜;5—光源;6—水准器校正螺钉;7—水准器;

8—调焦手轮;9—光学测微鼓轮;10—位移分划板
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