
中华人民共和国国家计量检定规程

JJG1031—2007

烟 支 硬 度 计

CigarettesHardnessTesters

  2007-08-21发布 2007-11-21实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布



烟支硬度计检定规程

VerificationRegulationof

Cig

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍

췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍
췍
췍
췍
췍
췍
췍 췍

췍췍

arettesHardnessTesters

JJG1031—2007

  本规程经国家质量监督检验检疫总局2007年8月21日批准,并于

2007年11月21日起施行。

    归口单位:全国力值硬度计量技术委员会

    起草单位:河南省计量科学研究院

  本规程委托全国力值硬度计量技术委员会负责解释
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烟支硬度计检定规程

1 范围

本规程适用于点压法烟支硬度计(以下简称硬度计)的首次检定、后续检定和使用中

检验。

2 概述

点压法烟支硬度计是用于测定卷烟、滤棒硬度的计量器具。通过规定直径的圆柱压

头,对卷烟、滤棒施加2.94N的径向试验力,保持15s后测得压陷量,用公式(1)计算

出烟支硬度:

HCI=D-a
D ×100% (1)

式中:HCI———烟支硬度;

D———压缩前的试样直径,mm;

a———压陷量,mm。

3 计算性能要求

3.1 试验力保持时间

试验力保持时间为(15±1)s。

3.2 试验力

试验力为(2.94±0.01)N。

3.3 压陷量测量装置

量程不小于9.5mm,分辨力不大于0.01mm,允差±0.02mm,重复性0.02mm。

3.4 压头

端面为平面,直径为(12.00±0.01)mm。

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 硬度计应有铭牌,铭牌上应标注产品名称、型号规格、制造商、制造日期、出

厂编号等,还应有制造计量器具许可证标志和编号。

4.1.2 硬度计应水平放置在无振动、稳固的工作面上。

4.1.3 硬度计显示应清晰。

4.1.4 试验力施加机构应灵活,无卡滞现象。

4.2 试样定位装置

1

JJG1031—2007



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20120206105429
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     13
     17
     16
     17
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





