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液体流量计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于充满封闭管道的液体流量计量器具的量值传递,它包括从主要

基本量和导出量、液体流量计量基准器具、液体流量计量标准器具直至液体流量工作计

量器具之间的量值传递关系、量值传递方法和量值传递时的最佳测量能力。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1225—1990 1.6~146立方米/时水流量基准操作技术规范

3 术语和定义

3.1 最佳测量能力 (calibrationmeasurementcapability)
通常提供给用户的最高校准测量水平,它用包含因子k=2的扩展不确定度表示。

3.2 容积法液体流量标准装置 (liquidflowstandardfacilitiesbyvolume)
以测量一段时间内工作量器中的液体体积量从而计算出流量的方法为原理的流量

装置。

3.3 质量法液体流量标准装置 (liquidflowstandardfacilitiesbyweighing)
以称量一段时间内容器中的液体质量从而计算出流量的方法为原理的流量装置。

3.4 原始法液体流量标准装置 (primarystandardfacilitesofliquidstandard)
是质量法液体流量标准装置和容积法液体流量标准装置的统称,又称液体流量标准

装置。

3.5 分项组合法 (combinatorialmethod)
指量值由其他量值组合而来,而其他量如长度、质量等分别又由该量值的上一级标

准传递而来的量值传递方法,如原始法液体流量标准装置的量值就是采用分项组合的方

法得到的。

3.6 比较法 (comparativemethod)
指通过直接比较来传递量值的量值传递方法,如采用标准表法装置检定被检流量计

的量值传递方法。

3.7 间接测量法 (indirectmethod)
指通过其他量的测量来推算量值的量值传递方法,如标准孔板的尺寸测量法。

3.8 综合法 (syntheticalmethod)
指综合使用了以上一种或几种方法的量值传递方法。
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