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医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮

1 范围

本标准规定了取石网篮的范围、术语和定义、要求、试验方法。
本标准适用于内窥镜手术所使用的可作为独立产品的取石网篮。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1962.1—2001 注射器、注射针及其他医疗器械的6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用

要求

GB/T1962.2—2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分:锁定接头

GB4234—2003 外科植入物用不锈钢

GB/T14233.1—2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法

GB/T14233.2—2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法

GB/T16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验

YY/T0149—2006 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法

YY0294.1—2005 外科器械 金属材料 第1部分:不锈钢

YY/T1052—2004 手术器械标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
网篮 wirebasket
一种网状篮,用于圈取结石、异物或组织样本。

3.2
取石网篮 stoneretrievalforceps
一种与指定的内窥镜配合使用的内窥镜器械,主要由手柄,细长的导索、导管及头端的网篮组成,通

过网篮的圈套住结石、异物或组织样本,再通过网篮收缩牢固抓取结石、异物或组织样本。

3.3
插入部分 insertionportion
取石网篮的一部分,该部分可插入人体自然孔道或外科切口,或插入内窥镜的器械通道或内窥镜器

械的器械通道。

3.4
插入部分最大宽度 maximuminsertionportionwidth
插入部分的最大外部宽度。
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