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倍频程和1/3倍频程滤波器检定规程

本规程依据国家标准GB/T3241—1998 《倍频程和分数倍频程滤波器》,除补充规

定了对2级滤波器的要求外,其他等效采用国际法制计量组织国际建议 《倍频程和1/3
倍频程滤波器》。

1 范围

本规程适用于0级、1级和2级倍频程和1/3倍频程滤波器的定型鉴定、样机试

验、首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用了下列文献:

GB/T3241—1998 《倍频程和分数倍频程滤波器》

IEC61260:1995 《倍频程和分数倍频程滤波器》英文版 (IEC61260:1995 
Electroacoustics-Octave-bandandfractional-octave-bandfilters)

OIML国际建议 《倍频程和1/3倍频程滤波器》 (草案)OIML1999年英文版

(OIMLDraftInternationalrecommendation:1999 Octave-bandandone-third-octave
-bandfilters)

GB/T3102.7—1993 《声学的量和单位》

JJF1034—1992 《声学计量名词及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T3241—1998中有关术语定义。
本规程采用GB/T3102.7—1993规定的量和单位。

3.1 倍频程比

标称频率比为2∶1;记作G。
注:

1 对于以10为底的系统:

G10=103/10 (1)

  2 对于以2为底的系统:

G2=2 (2)

3.2 带宽指示值
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