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无创自动测量血压计检定规程

1 范围

本规程适用于示波法、听诊法原理的无创自动测量血压计 [以下简称血压计,包括

无创血压监护仪、多参数监护仪 (无创血压部分)、动态血压监护仪及电子血压计]的

型式评价、首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T14710—1993 医用电气设备环境要求与试验方法

GB9706.1—2007/IEC60601-1:1988 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

YY0505—2005/IEC60601-1-2:2001 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要

求 并列标准:电磁兼容 要求和试验

ISO81060-2:2009 无创血压计———第2部分:自动测量型血压计临床验证试验

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 无创自动测量血压计 non-invasiveautomatedsphygmomanometer
是指通过探测来自袖带或传感器的信号以间接方式自动确定动脉血压的设备。
注:本规程所指的无创自动测量血压计包括无创血压监护仪、多参数监护仪 (无创血压部分)、

动态血压监护仪及电子血压计。

3.2 无创血压监护仪 non-invasivebloodpressuremonitor,NIBP
一种可自动定时启动血压测量和记录人体血压的无创自动测量血压计。

3.3 多参数监护仪 multi-parameterpatientmonitor
能够对病人的多种基本生命体征参数进行实时监测和记录的仪器,一般包括心电、

无创血压、血氧等或更多参数。

3.4 动态血压监护仪 ambulatorybloodpressuremonitor,ABPM
在日常起居或活动过程中,血压测量者可随身佩戴或携带进行血压实时监控的无创

血压监护仪。

3.5 电子血压计 digitalelectronicsphygmomanometer
袖带的充气过程是由使用者手动或血压计自动加压来完成,且以数字形式显示出收

缩压和舒张压的无创自动测量血压计。

3.6 示波法 oscillometricmethod
通过阻塞袖带充放气过程中振荡波的测量,实现动脉血压间接测量的方法。

3.7 听诊法 auscultatorymethod
通过阻塞袖带放气过程中听取柯氏音来间接测量血压的方法。
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