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原子吸收分光光度计检定规程

1 范围

本规程适用于锐线光源原子吸收分光光度计 (以下简称仪器)的首次检定、后续检

定和使用中检验。仪器的型式评价中有关计量性能试验可参照本规程进行。

2 概述

原子吸收分光光度计是根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分

析的仪器。其测量原理基于朗伯比尔光吸收定律:

A=-lg
I
I0=-lgT=kcL

(1)

式中:A———吸光度;

I0———入射光强度;

I———透射光强度;

T———透射比;

k———吸光系数;

c———样品中被测元素的浓度;

L———光通过原子化器的光程。
仪器的主要结构方框图见图1。

图1 仪器构造图

按光束形式可将仪器分为单光束型及双光束型;按原子化器类型可分为火焰原子化

器及无火焰 (石墨炉)原子化器等。

3 计量性能要求

原子吸收分光光度计的计量性能要求见表1。
表1 仪器计量性能要求

项  目
计量性能

火焰原子化器 石墨炉原子化器

波长示值误差与

重复性

波长示值误差不超过±0.5nm,波

长重复性不大于0.3nm
同左

光谱带宽偏差 不超过±0.02nm 同左
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