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前　　言

　　本标准的４．７和４．１０为推荐性要求，其余为强制性要求。

本标准代替ＹＹ／Ｔ１０９０—２００４《超声理疗设备》。

本标准与ＹＹ／Ｔ１０９０—２００４相比主要变化如下：

ａ）　将推荐性标准改为强制性标准；

ｂ）　简化了第３章“术语和定义”，删除了原标准第４章“符号表”和第５章“基本参数”；

ｃ）　按ＧＢ９７０６．７、ＹＹ／Ｔ０７５０—２００９对性能要求进行了必要的增减；

ｄ）　删除了原标准第７章“测量条件和试验设备”；

ｅ）　简化了对试验方法的阐述，本标准的主要性能试验方法直接引用ＹＹ／Ｔ０７５０—２００９；

ｆ）　对“检验规则”进行了修改，简化了出厂检验的内容；

ｇ）　删除了原标准第１０章“标志、包装”；

ｈ）　删除了原标准中用来描述试验方法原理的规范性和资料性附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ；

ｉ）　全面贯彻通用安全标准ＧＢ９７０６．１，删除了规范性附录Ｄ。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／ＳＣ２）

归口。

本标准起草单位：国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心。

本标准主要起草人：忙安石、王志俭。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＣ４２０１２—１９８９；

———ＹＹ９１０９０—１９９９；

———ＹＹ／Ｔ１０９０—２００４。
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超 声 理 疗 设 备

１　范围

本标准规定了超声理疗设备的术语和定义、要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于频率范围０．５ＭＨｚ～５ＭＨｚ、由平面圆形超声换能器产生连续波或准连续波超声能

量的超声理疗设备（以下简称设备），本标准不适用于有效声强大于３Ｗ／ｃｍ２ 以上或采用聚焦超声波的

设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９７０６．１－２００７　医用电气设备　第１部分：安全通用要求（ＩＥＣ６０６０１１：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ９７０６．７－２００８　医用电气设备　第２５部分：医用超声理疗设备安全专用要求（ＩＥＣ６０６０１２

５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４７１０　医用电器环境要求及试验方法

ＹＹ／Ｔ０７５０—２００９　超声理疗设备　０．５ＭＨｚ～５ＭＨｚ频率范围内声场要求和测量方法（ＩＥＣ

６１６８９：２００７，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ９７０６．７—２００８及ＹＹ／Ｔ０７５０—２００９确立的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　超声输出

４．１．１　额定输出功率准确性

额定输出功率与制造商在随机文件中公布数值的偏差应不大于２０％。

４．１．２　对电源电压波动的稳定性

在供电网电压波动±１０％时，额定输出功率的变化应不超过±２０％。

４．１．３　输出控制装置

设备应具备输出控制装置，能使输出功率降低到额定输出功率的５％或更低。

４．１．４　输出功率的时间稳定性

在设备设置为最大输出功率，供电电压为额定电网电压和２３℃±３℃水温条件下，连续工作１ｈ

的时间内，输出功率应恒定在其初始值±２０％的范围内。

４．１．５　输出指示

应以仪表、数字或对控制器件标定的形式，在控制面板上提供输出的定量指示。该指示装置应能直

接读数或显示：

ａ）　在连续波工作模式下的输出功率和有效声强；

ｂ）　在调幅工作模式下的时间最大声强和时间最大输出功率；

ｃ）　指示值与实际值的偏差应在±２０％范围内。
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