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前　　言

　　本标准由国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心归口。

本标准主要起草单位：山东省医疗器械产品质量检验中心。

本标准主要起草人：吴平、宋金子、贾飞、王金红。
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引　　言

　　产包主要由产单、器械单等隔离防护制品组成，本标准将其列为产包内的基本配置。根据临床要

求，还可将手术衣、头帽、手套、口罩等相关制品作为产包的组成部分，本标准将其列为产包内的可选

配置。

产包内物品一般是在有一定净化要求的产房内使用，宜使产品对产房净化系统带来的不良影响

（如落絮）降至最低。产包宜在与其使用环境相适应的净化条件下生产。

产包内的物品除了本标准中所要求的特性外，其有效覆盖的能力也具有重要的临床意义。然而，由

于隔离物品的覆盖能力受产品的形状设计、尺寸、使用者习惯、穿戴便利性、穿戴者自身条件等多方面因

素的影响，目前尚不能对此统一给出具体的要求，因此本标准不包括这方面的要求。另外，防止抑制创

新也是本标准不规定这些要求的原因。

由于产包多由高吸附性材料制品组成，且体积较大，采用环氧乙烷灭菌会有较高的环氧乙烷残留

（绝对含量），这会对产房内相关人员（医生、产妇和新生儿）带来一定程度的伤害，尤其是对新生儿。因

此，不宜将环氧乙烷灭菌作为产包首选的灭菌方法。如采用环氧乙烷灭菌，则宜采用有效的方法使环氧

乙烷残留量降至最低。

产包是使用量最大的手术包之一，提倡其主要组成采用便于废弃处理的环保型原材料制造。
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一次性使用产包　自然分娩用

１　范围

本标准规定了用于产科的一次性使用产包（以下简称产包）的性能要求和包装要求。

本标准不适用于剖腹产专用手术产包。

本标准未推荐产包中各组成的规格和尺寸（见引言）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５４３　一次性使用灭菌橡胶外科手套（ＧＢ７５４３—２００６，ＩＳＯ１０２８２：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８８６．１　医疗器械生物学评价　第１部分：评价与试验（ＧＢ／Ｔ１６８８６．１—２００１，ＩＳＯ１０９９３

１：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６８８６．７　医疗器械生物学评价　第７部分：环氧乙烷灭菌残留量（ＧＢ／Ｔ１６８８６．７—２００１，

ＩＳＯ１０９９３７：１９９５，ＩＤＴ）

ＹＹ０３１３　医用高分子制品　包装、标志、运输和贮存

ＹＹ０４６６　医疗器械　用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号（ＹＹ０４６６—２００３，ＩＳＯ１５２２３：

２０００，ＩＤＴ）

ＹＹ０４６９　医用外科口罩技术要求

ＹＹ／Ｔ０４７２．２　医用非织造敷布试验方法　第２部分：成品敷布

ＹＹ／Ｔ０５０６．１　病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服　第１部分：制造厂、处理厂和产

品的通用要求

ＹＹ／Ｔ０５０６．２　病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服　第２部分：性能要求和性能

水平

ＹＹ／Ｔ０５０６．３　病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服　第３部分：试验方法

ＹＹ０５９４　外科纱布敷料通用要求

３　术语和定义

ＹＹ／Ｔ０５０６．１中确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

产单　犿犪狋犲狉狀犻狋狔犱狉犪狆犲

产包中以隔离为主要目的产品的总称，但不包括医用手套、头帽和器械包单。主要分为垫单和

盖单。

３．２

垫单　狌狀犱犲狉犾犪狔犱狉犪狆犲

用于垫在产妇身下、主要用以控制体液（如羊水）或血液的产单。

　　注：液体控制的目的是防止产房环境或产床受可能携有病毒的体液或血液的污染。

３．３

盖单　犮狅狏犲狉犱狉犪狆犲

用于盖在或穿在产妇身上或身体某些部位、主要用以隔离来自产妇皮肤的污染源（如皮屑）的产单。
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