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前　　言

本标准等同采用国际电工委员会标准ＩＥＣ６１２０５：１９９３《超声　洁牙设备　输出特性的测量和公布》。

本标准对ＩＥＣ６１２０５：１９９３仅做了极少量的编辑性修改，均不影响一致性程度。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ是资料性附录。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０／ＳＣ２）

归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：王志俭、忙安石。
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引　　言

超声洁牙设备广泛地应用在从牙齿上除去斑痕和结石，尽管对这类装置的作用模式未全面进行特

征说明，但超声洁牙设备的清除效果取决于其振动幅度。本标准的目的是规定超声洁牙设备基本振动

特性的标准测量方法和技术要求。在本标准中未考虑超声输出的安全和生物效应问题。
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超声　洁牙设备

输出特性的测量和公布

１　范围

本标准规定了：

———超声洁牙设备的基本非热输出特性；

———超声洁牙设备输出性能的测量方法；

———由超声洁牙设备制造商公布的输出特性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＥＣ６０７８２：１９８４　超声磁致伸缩换能器的测量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

半偏移力　犺犪犾犳犲狓犮狌狉狊犻狅狀犳狅狉犮犲

尖端必须与载玻片接触，所施加的力，使得０．１５Ｎ±０．０２Ｎ接触力条件下的尖端主振动偏移降

低５０％。

３．２　

尖端主振动偏移　狆狉犻犿犪狉狔狋犻狆狏犻犫狉犪狋犻狅狀犲狓犮狌狉狊犻狅狀

在作用头上距尖端不超过１ｍｍ距离的点处，在最大振幅方向上，作用头的峰值至峰值位移。

３．３　

尖端振动频率　狋犻狆狏犻犫狉犪狋犻狅狀犳狉犲狇狌犲狀犮狔

作用头尖端振动的基频。

４　符号

狊　尖端主振动偏移。

犠ｏ　关机时，载玻片上刻痕标记的宽度。

犠ｐ　开机时，载玻片上刻痕标记的宽度。

５　通用测量条件

５．１　工作条件

测量应在制造商推荐的设定参数条件下进行，所考虑的参数如下：

———环境温度；

———探头尖端冲洗水流；

———激励频率；
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