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引  言

本规范按照JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不

确定度评定与表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1008—

2008 《压力计量名词术语及定义》等基础性系列规范进行制定。
本规范主要参考JJG59—2022 《液体活塞式压力计检定规程》、JB/T599—2005

《压力表校验器》编制而成。
本规范为首次发布。
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压力表校验器测试方法

1 范围

本规范适用于压力表校验器的测试。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG59 液体活塞式压力计检定规程

JJF1008—2008 压力计量名词术语及定义

JB/T599—2005 压力表校验器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 压力表校验器 generalpressuregaugecalibrator
用手动或电动压力源对压力表进行检定、测试的装置。
[来源:JJF1008—2008,4.37]

3.1.2 真空表校验器 generalpressuregaugevacuumgaugecalibrator
用手动或电动压力源对真空表进行检定、测试的装置。
[来源:JJF1008—2008,4.38]

3.2 计量单位

压力表校验器使用的法定计量单位为Pa(帕斯卡),或它的十进倍数单位:kPa、

MPa等。

4 概述

压力表校验器 (以下简称校验器)是经压力 (或真空)调节控制装置从而得到稳定

的目标压力值的装置。可用作连接标准压力设备和被测压力设备,是实现检定/校准或

测试各类压力计量器具的供压、调压的主要配套设备。校验器工作原理如图1所示。
校验器按传压介质可分为气体校验器和液体校验器,液体校验器又可分为水介质校

验器和油介质校验器;按使用方式可分为手动校验器和自动校验器;按移动形式分可为

台式校验器和便携式校验器;按压力发生器安装形式可分为自带压力发生器的校验器和

外带压力发生器的校验器。
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