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光学、数显分度台校准规范

1 范围

本规范适用于最小分度值大于或等于0.5″,测量范围0°~360°的光学、数显分度台

的校准。

2 引用文献

JB/T4370—1996 回转工作台

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度的评定与表示

JJG57—1999 光学、数显分度头

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

光学、数显分度台是以光学刻度盘或圆光栅或角度编码器为标准器的精密角度测量

仪器,可用于角度和圆分度测量。可倾分度台的倾斜角度多为0°~90°。
光学分度台外形如图1。

图 1
1—秒手轮;2—影屏;3—锁紧手柄;4—粗动手轮;5—工作台;6—调零手轮

4 计量特性

4.1 工作台的平面度

工作台的平面度要求见表1。
表 1 mm

工作台直径 ≤500 >500~800

要求 ≤0.007 ≤0.01
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