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前  言
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烟草及烟草制品
建立感官分析实验室的一般导则

1 范围

本标准规定了建立烟草及烟草制品感官分析实验室的一般条件,实验区域的划分、布局,实验区域

的建设要求以及应达到的效果。
本标准适用于烟草及烟草制品感官分析实验室的规划、设计和建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3096 声环境质量标准

GB/T10221 感官分析 术语

GB50140 中国建筑灭火器配置设计规范

GB50222 建筑内部装修设计防火规范

3 术语和定义

GB/T10221界定的有关感官分析的术语和定义适用于本文件。

4 原则

感官分析实验室的设计应:
———保证感官评价在已知和最小干扰的可控条件下进行;
———减少生理因素和心理因素对评价员判断的影响。

5 实验室的建立

典型的实验室一般包括以下区域:
———供个人或小组进行感官评价工作的检验区;
———样品准备区;
———办公室;
———更衣室和盥洗室;
———样品贮藏室;
———评价员休息室。
实验室至少应具备:
———供个人或小组进行感官评价工作的检验区;
———样品准备区。
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