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引  言

JJF1016 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范修订工作的基础性系列规范。
本大纲结合我国国情,采用了国际法制计量组织 (OIML)国际建议 R85-1&2

《固定储罐液位测量的自动液位计 第1部分:计量及技术要求;第2部分:计量管理

及检测方法》(Automaticlevelgaugesformeasuringthelevelofliquidinstationarystor-
agetanks—Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements;Part2:Metrological
controlandtests)的部分内容。

大纲中术语部分采用了JJF1009《容量计量术语及定义》、JJG168 《立式金属罐容

量》、GB/T13894《石油和液体石油产品液位测量法 (手工法)》;技术要求参照JJG971
《液位计》、GB/T2423《电工电子产品环境试验》、GB/T17626 《电磁兼容 试验和测量

技术》等。
本大纲为首次发布。
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储罐用自动液位计型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于安装于大型储罐上、用于贸易结算的自动液位计 (以下简称液位计)
的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用下列文件:

JJG168—2005 立式金属罐容量

JJG971 液位计

JJF1009—2006 容量计量术语及定义

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿

热 (12h+12h循环)

GB/T13894 石油和液体石油产品液位测量法 (手工法)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验

GB/T17626.29 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时

中断和电压变化的抗扰度试验

OIMLR85-1&2 固定储罐液位测量的自动液位计 第1部分:计量及技术要求,
第2部分:计量控制及检测方法 (Automaticlevelgaugesformeasuringthelevelofliq-
uidinstationarystoragetanksPart1:Metrologicalandtechnicalrequirements;Part2:

Metrologicalcontrolandtests)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 术语

3.1 自动液位计 automaticlevelgauge;ALG
在固定大型储罐上使用的、用于贸易结算的、通过传感器测量储罐内液面位置、并

计算出罐内液体体积变化的一种自动仪器 (包含显示部分),可以是接触式的或非接触
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