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引  言

  本规范是制修订国家计量技术规范时采用国际计量规范的指导性技术规范。
本规范依据 《国家计量检定规程管理办法》 (国家质量监督检验检疫总局令第36

号)和 《采用国际标准管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第10号)相关要求制

定,并参考了 GB/T20000.2—2009 《标准化工作指南 第2部分:采用国际标准》、

GB/T20000.9—2014 《标准化工作指南 第9部分:采用其他国际标准化文件》和

OIMLB6-2:2012 《OIML技术工作导则:OIML出版物的起草和表达指南》的相关

内容。
本规范为首次发布。
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采用国际计量规范规则

1 范围

本规范提出制修订国家计量检定系统表、国家计量检定规程、国家计量校准规范、
计量器具型式评价大纲以及其他有关计量技术规范 (以下简称国家计量技术规范)工作

中采用国际计量规范的要求和方法。
国家计量技术规范采用其他相关国际技术文件时可参照执行。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1002 国家计量检定规程编写规则

JJF1016 计量器具型式评价大纲编写导则

JJF1071 国家计量校准规范编写规则

JJF1104 国家计量检定系统表编写规则

GB/T20000.2 标准化工作指南 第2部分:采用国际标准

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

JJF1001—2011界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 国际计量规范 internationalmetrologicalspecifications
国际法制计量组织 (OIML)发布的国际建议 (InternationalRecommendations,

OIMLR)、国际文件 (InternationalDocuments,OIMLD)、国际指南 (International
 Guides,OIML G)和 词 汇 (Vocabularies,OIML V)等 文 件 以 及 国 际 计 量 局

(BIPM)发布的相关文件。

3.2 采用 adoption
以相应国际计量规范为基础,并标明与其之间差异的国家计量技术规范的制定。
注:采用国际计量规范时分为等同采用和修改采用两种。

3.3 编辑性修改 editorialchange
在不改变国际计量规范技术内容的条件下,国家计量技术规范采用国际计量规范时

在允许范围内进行的修改。

3.4 技术性差异 technicaldeviation
国家计量技术规范与相应国际计量规范在技术内容上的不同。

3.5 结构 structure
国家计量技术规范或国际计量规范的章、条、段、表、图和附录的排列顺序。
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