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1 范围

本规程适用于食品安全、医药卫生、临床检验和饲料监察等分析用氨基酸分析仪

(以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

氨基酸分析仪是采用阳离子交换色谱法对氨基酸进行分离,并进行定性和定量分析

的仪器。样品中的蛋白质经盐酸水解,其产物经离子交换色谱柱分离,分离出的单个氨

基酸组分与茚三酮试剂反应,生成紫色化合物,用可见光检测器测量其在570nm的吸

光度 (脯氨酸和羟脯氨酸在440nm测量),与标准溶液的吸光度比较,即可计算出样

品中氨基酸的含量。氨基酸分析仪的基本原理图见图1。

图1 氨基酸分析仪分析原理图

3 计量性能要求

氨基酸分析仪的主要计量性能应符合表1的要求。
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