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压力式温度计检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围在-20℃~+200℃的圆形标度蒸汽压力式温度计和测量范

围在-80℃~+600℃的圆形标度气体压力式温度计及完全补偿式液体压力式温度计

(以下简称温度计),附加机械电接点压力式温度计 (以下简称电接点温度计)的首次检

定、后续检定和使用中检验。

2 概述

压力式温度计是依据封闭系统内部工作物质的体积或压力随温度变化的原理工作

的,如图1所示。仪表封闭系统由温包、毛细管和弹性元件组成,温包内充工作介质,
在测量温度时,将温包插入被测介质中,受介质温度影响,温包内部工作介质的体积或

压力发生变化,经毛细管将此变化传递给弹性元件 (如弹簧管),弹性元件变形,自由

端产生位移,借助于传动机构,带动指针在度盘上指示出温度数值。

图1 压力式温度计典型结构图

3 计量性能要求

3.1 示值误差

温度计示值的最大允许误差与准确度等级之间关系应符合表1的规定。

3.2 回差

温度计的回差应不大于示值最大允许误差的绝对值。

3.3 重复性

温度计的重复性应不大于示值最大允许误差绝对值的1/2。
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