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纳米材料生物效应的透射电子显微镜
检测方法通则

1 范围

本标准规定了透射电子显微镜检测纳米材料生物性样品的技术和规范。
本标准适用于纳米材料生物效应透射电镜检测的超微结构分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18873—2008 生物薄试样的透射电子显微镜—X射线能谱定量分析通则

GB/T19619—2004 纳米材料术语

ISO/IEC17025:2005 检测和校准实验室认可准则(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纳米材料 nanomaterial
物质结构在三维空间中至少有一维处于纳米尺度,或由纳米结构单元构成的且具有非凡性质的

材料。

3.2    
生物效应 biologicaleffect
纳米材料与生命过程的相互作用产生的生理功能、生化功能及形态结构的变化。

3.3
生物效应检测 biologicaleffecttest
采用生物学、化学、毒理学与医学等领域的实验技术进行检验测量。

3.4
支持膜 supportfilm
采用火棉胶或聚乙烯醇缩甲醛(Formvar)制成的厚度约为12nm的薄膜。

3.5
纳米材料薄试样 thinnanomaterialsample
纳米材料薄试样是指在支持膜上滴注含有纳米材料的溶液并经烘箱60℃烘干后的薄试样。

3.6
生物薄试样 thinbiologicalsample
生物薄试样是指采用超薄切片机切成的厚度为40nm~100nm的含有生物组织或细胞的薄试样。
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