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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ８５６９：１９９６《机械振动与冲击　振动与冲击对建筑物内敏感设备影响的测量

和评价》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ８５６９：１９９６。

本标准与ＩＳＯ８５６９：１９９６相比，编辑性修改内容如下：

———将“本国际标准”改为“本标准”；

———用小数点符号“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对ＩＳＯ８５６９：１９９６引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的用我国标准代替相应的

国际标准。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１４１２５—１９９３《振动与冲击对室内振敏设备影响的测量与数据呈报方法》的

修订。

与ＧＢ／Ｔ１４１２５—１９９３相比，修改内容如下：

———１９９３年版是等效采用ＩＳＯ８５６９：１９８９；本版系等同采用ＩＳＯ８５６９：１９９６（英文版），技术内容和

编写格式与国际标准等同。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１４１２５—１９９３。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５３）提出并归口。

本标准起草单位：同济大学、大连理工大学、北京电力建设研究院、清华大学。

本标准主要起草人：施卫星、朱彤、杨细望、王宗纲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４１２５—１９９３。
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机械振动与冲击　振动与冲击对建筑物

内敏感设备影响的测量和评价

１　范围

本标准规定了对建筑物内的敏感设备（处于运行或非运行状态）的振动与冲击的数据测量和报告的

方法，测得的振动与冲击数据用来建立数据库。

为了便于数据的比较（例如，比较在不同的国家不同的生产商生产的设备上测得的振动与冲击量

级），讨论了数据库报告系统。提出的报告系统有利于建立特定设备的界限值，同时有利于划分不同界

限值的环境条件。

本标准考虑的振动与冲击类型包括从地面、工作台、墙、屋顶或者隔离系统传到设备整体的振动与

冲击。设备内部的个别机械或者电子部件的振动冲击响应不予考虑。

根据数据库建立的环境条件分类系统应该作为设计、制造、使用对振动与冲击敏感的设备的人以及

建筑承包商的指南。针对的敏感设备包括：

ａ）　固定式计算机系统（包括外围设备）；

ｂ）　固定远程通讯设备；

ｃ）　固定式实验室仪器，例如电子显微镜、质谱仪、气体色谱仪和一般的激光和Ｘ射线仪器；

ｄ）　高精度机械仪器（机床），例如微电子生产设备；

ｅ）　高精度光学仪器，照相复制设备和电子束；

ｆ）　火车交通控制中心的机电系统；

ｇ）　安全装置（火警设备）和存取控制设备。

本标准中所考虑的振动与冲击可能由以下振源引起：

ａ）　外部振源（例如交通、施工过程中的爆破、打桩和振动夯实等），同时也包括声爆和声音激励的

振动响应；

ｂ）　室内使用的设备，如冲床、锻锤、旋转设备（例如，空气压缩机、空调机泵）和在建筑物内运输和

运行的重型设备；

ｃ）　与设备维护和运行有关的人员类活动；

ｄ）　天然振源，如地震、水和风；

ｅ）　内部振源，如设备自身引起的振动。

优势频率反映了建筑物部件的响应特征，一般来说，优势频率小于１００Ｈｚ，所以关注的频率范围为

０．５Ｈｚ～２５０Ｈｚ（对地震引起的振动，则关注的频率范围为０．５Ｈｚ～３５Ｈｚ）。

振动幅值和持续时间主要取决于振源、振源和敏感设备的距离以及支撑敏感设备的建筑物部件的

响应。目前用来评价建筑物振动的参数以质点速度表示，且该值在１０－４ｍ／ｓ～２×１０
－２ｍ／ｓ范围内。

对于由不同振源引起的瞬态和连续振动，附录Ｂ中给出了所关注的振动值。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４１２４　机械振动与冲击　建筑物的振动　振动测量及其对建筑物影响的评价指南
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