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前　　言

　　本标准非等效采用国际标准ＩＳＯ５７６４／ＩＤＦ１０８：２００２Ｍｉｌｋ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｆｒｅｅｚｉｎｇｐｏｉｎｔ—

Ｔｈｅｒｍｉｓｔｏｒｃｒｙｏｓｃｏｐｅｍｅｔｈｏｄ（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｍｅｔｈｏｄ）。

本标准系首次发布。
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食品安全国家标准

生乳冰点的测定

１　范围

本标准规定了热敏电阻冰点仪测定生乳冰点的基准方法。

本标准适用于生乳冰点的测定。

２　规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版

本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

３　术语和定义

　　生乳冰点　犉犘犇（犳狉犲犲狕犻狀犵狆狅犻狀狋犱犲狆狉犲狊狊犻狅狀）

使用本标准规定测得的数值为原料乳的冰点，单位以摄氏千分之一度（ｍ℃）表示。

４　原理

样品管中放入一定量的乳样，置于冷阱中，于冰点以下制冷。当被测乳样制冷到－３℃时，进行引

晶，结冰后通过连续释放热量，使乳样温度回升至最高点。并在短时间内保持恒定，为冰点温度平台，该

温度即为该乳样的冰点值。

５　试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为ＧＢ／Ｔ６６８２规定的一级水。

５．１　氯化钠（犖犪犆犾）：磨细后置于干燥炉中，１３０℃±５℃干燥２４ｈ以上，于干燥器中冷却至室温。

５．２　乙二醇（犆２犎６犗２）。

５．３　校准液

选择两种不同冰点的氯化钠标准溶液，氯化钠标准溶液与被测牛奶样品的冰点值相近，且所选择的

两份氯化钠标准溶液的冰点值之差不得少于１００ｍ℃，见表１。

表１　氯化钠标准溶液的冰点（２０℃）

氯化钠溶液（ｇ／Ｌ） 氯化钠溶液（ｇ／ｋｇ） 冰点（ｍ℃）

６．７３１ ６．７６３ －４００．０

６．８６８ ６．９０１ －４０８．０

７．５８７ ７．６２５ －４５０．０

８．４４４ ８．４８９ －５００．０

８．６１５ ８．６６２ －５１０．０

８．６５０ ８．６９７ －５１２．０

８．７８７ ８．８３５ －５２０．０

８．９５９ ９．００８ －５３０．０
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