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  本检定规程经国家技术监督局于1989年8月15日批准,并自1990年

5月1日起施行。

    归口单位: 国家海洋计量站

    起草单位: 国家海洋计量站青岛分站

  本规程技术条文由起草单位负责解释
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SLC9型直读式海流计检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的SLC9型直读式海流计 (以下简称海流

计)的检定。其他直读式海流计亦可参照本检定规程执行。

一 概  述

海流计可以测量100m或200m以内不同深度下水平流的速度和方向。若用浮子把

水下探测器漂浮在水表层,还可以进行表层流的测量。
该仪器为旋桨式海流计,分为水上接收器和水下探测器两部分,采用轻便三芯电缆

传递信号,并支持水下探测器的重量。

SLC9型直读式海流计分为SLC9-1和SLC9-2两种型号。其结构分别见图1和

图2。

图1 SLC9-1型直读式海流计

1—旋桨;2—水下电路;3—吊架;4—插座;5—电缆;

6—水上指示器;7—尾翼;8—流向传感器;9—矩形密封圈;

10—机身;11—压力入口;12—深度传感器;13—流速传感器;14—导流罩
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