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气体分析 氦离子化气相色谱法

1 范围

本标准规定了通过配备氦离子化检测器的气相色谱仪测定气体中组分的方法。
本标准适用于气体中微量和痕量组分的分析。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3723 工业用化学产品采样安全通则

GB/T4844 纯氦、高纯氦和超纯氦

GB/T6681 气体化工产品采样通则

JJG700 气相色谱仪检定规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

氦离子化检测器 heliumionizationdector
利用β粒子、高压放电或光子等能量使氦原子从基态跃迁至激发态,各种能级的激发态氦和其他粒

子将能量转移给氦气中其他原子和分子并使之离子化的小型装置。在该装置内,只要有达到或超过氖

电离电势的能量,它也可以电离氖。该检测器是一种高灵敏度、通用型的气相色谱检测器。
3.2 

放射源氦离子化 heliumionizationwithradioactivesource
氦载气受β粒子轰击获得能量,使其产生具有较高能量的激发态。当试样进入后,激发态的氦和其

他粒子将能量转移给被测组分的原子或分子并使之电离。
3.3 

氦放电离子化 heliumionizationwithdischarge
氦载气在高压电源的作用下,产生稳定的放电电流。当试样进入后,激发态的氦和其他粒子将能量

转移给被测组分的原子或分子并使之电离。它通常包括高压直流氦放电和脉冲氦放电两种类型。
3.4 

氦光离子化 heliumionizationwithphotoion
氦载气受检测器内光源发出的高能、高强度光子流作用,使其获得能量跃迁至激发态。当试样进入

后,激发态的氦和光子将能量转移给被测组分的原子或分子并使之电离。

4 方法提要

采用配备氦离子化检测器的气相色谱仪,以纯化后的高纯氦作载气,样品气经过多种色谱流程处理

后,采用气相色谱法定性、定量分析待测组分。
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