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保健食品中异嗪皮啶的测定

１　范围

本标准规定了保健食品中异嗪皮啶的测定方法。

本标准适用于以刺五加为主要原料的保健食品中异嗪皮啶的测定。

当取样量２．０ｇ，定容至１０ｍＬ，进样量１０μＬ时，方法的检出限（ＬＯＤ）为２．０×１０
－４
ｇ／ｋｇ，方法的

定量限（ＬＯＱ）为６．０×１０－４ｇ／ｋｇ。线性范围为２．０μｇ／ｍＬ～４０μｇ／ｍＬ。

２　原理

根据异嗪皮啶易溶于甲醇、乙腈、三氯甲烷的理化特性，试样中异嗪皮啶依次经甲醇和三氯甲烷两

种溶液提取，甲醇定容，过滤后进高效液相色谱仪，经反相Ｃ１８色谱柱分离后，由紫外检测器检测，根据

保留时间和峰面积进行定性和定量。

３　试剂和材料

３．１　甲醇（ＣＨ３ＯＨ）：优级纯。

３．２　乙酸（ＣＨ３ＣＯＯＨ）：分析纯。

３．３　乙腈 （ＣＨ３ＣＮ）：色谱纯。

３．４　三氯甲烷 （ＣＨＣｌ３）：分析纯。

３．５　水（Ｈ２Ｏ）：为实验室一级用水，电导率（２５℃）为０．０１ｍＳ／ｍ。

３．６　异嗪皮啶标准品：纯度≥９９％。

３．７　异嗪皮啶标准储备液（１．００ｍｇ／ｍＬ）：准确称量异嗪皮啶标准品０．０１ｇ（精确至０．０００１ｇ），置于

１０ｍＬ容量瓶中，加入甲醇溶解并定容至刻度，混匀（此标准溶液在４℃冰箱中，可保存７ｄ）。

３．８　异嗪皮啶标准使用液（１００μｇ／ｍＬ）：吸取异嗪皮啶标准储备液１．００ｍＬ于１０ｍＬ容量瓶中，甲醇

定容至刻度，混匀（此标准溶液在４℃冰箱中，可保存７ｄ）。

４　仪器和设备

４．１　高效液相色谱仪：附紫外检测器或二极管阵列检测器。

４．２　超声波清洗器。

５　分析步骤

５．１　试样处理

根据试样含量，称取０．５ｇ～５ｇ均匀试样（精确称至０．００１ｇ）置于２５ｍＬ试管中，加入甲醇２０ｍＬ，

超声波提取２０ｍｉｎ后，过滤，用２０ｍＬ甲醇分３次洗涤残渣，收集全部滤液，于水浴上蒸干，加适量水溶

解并转移到分液漏斗中，用３０ｍＬ三氯甲烷分二次萃取，合并三氯甲烷萃取液，于水浴上蒸干，加甲醇

溶解并定容至２．０ｍＬ，过０．４５μｍ滤膜，滤液备用。

５．２　标准曲线的制备

用甲醇稀释标准使用液，配制成异嗪皮啶标准溶液浓度分别为２．００μｇ／ｍＬ、４．００μｇ／ｍＬ、

８．００μｇ／ｍＬ、１０．０μｇ／ｍＬ、２０．０μｇ／ｍＬ、４０．０μｇ／ｍＬ作为标准系列。
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