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化肥中微量阴离子的测定 离子色谱法

1 范围

本标准规定了用离子色谱法测定化肥中微量水溶性氟离子(F-)、氯离子(Cl-)、溴离子(Br-)、碘
离子(I-)、亚硝酸根离子(NO2-)、硫氰酸根离子(SCN-)的含量。

本标准适用于氮肥、磷肥、钾肥、复混肥料(复合肥料)、掺混肥料(BB肥)、有机-无机肥料中的微量

水溶性氟离子、氯离子、溴离子、碘离子、亚硝酸根离子、硫氰酸根离子的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8571 复混肥料 实验室样品制备

GB/T9008—2007 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

GB/T14642—2009 工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测

定 离子色谱法

3 术语与定义

GB/T9008—2007和GB/T14642—2009界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下

重复列出了GB/T9008—2007和GB/T14642—2009中的某些术语和定义。

3.1
离子色谱法 ionchromatography
根据离子性化合物与固定相表面离子性功能基团之间的电荷作用来进行离子性化合物分离和分析

的色谱法。是高效液相色谱法的一个分支。
[GB/T9008—2007中3.6.5.1]

3.2
保护柱 guardcolumn
放置在进样品和分离柱之间的防护柱。
[GB/T9008—2007中4.8.1]

3.3
分离柱 separatorcolumn(separatingcolumn)
根据待测离子保留特性,在检测前将被测离子分离的交换柱。
[GB/T14642—2009中3.3]

3.4
分析柱 analyticalcolumns
在保护柱后连接一支或多支分离柱组成一系列用以分离待测离子的分析系统。系列中所有柱子对

分析柱的总柱容量均有贡献。
[GB/T14642—2009中3.4]
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