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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度

评定与表示》共同构成支撑校准规范制订工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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π尺校准规范

1 范围

本规范适用于分度值为0.01mm,0.02mm,0.05mm,直径测量范围为9mm~
16m的π尺的校准。

2 引用文件

JJG4—1999 钢卷尺

JJG741—2005 标准钢卷尺

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

π尺主要由一条弹性钢带构成,其两端分别为主尺和副尺,π尺主要用于测量圆形

工件的直径。π尺按结构不同分为条式、穿孔式和卷尺式三种型式,其外形见图1、
图2、图3。

图1 条式

1—副尺;2—尺带;3—主尺

图2 穿孔式

1—副尺;2—尺带;3—主尺
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