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轴承套圈角度标准件测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于轴承套圈角度标准件测量仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

JB/T6637—1993 滚动轴承用标准器技术要求

JJG118—1996 扭簧式比较仪检定规程

JJG396—2002 电感测微仪检定规程

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

轴承套圈角度标准件测量仪 (以下简称角度测量仪)主要用于轴承套圈角度标准件

的测量。仪器外形如图1、图2所示。

图 1
1—基座;2—正弦尺;3—校对用圆柱;4—正弦尺立臂;5—指示机构传动杠杆;

6—指示计传感器;7—立臂;8—滑座;9—平行导轨

4 计量特性

4.1 各工作面的表面粗糙度
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