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引  言

本规范依据JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》编写。其中测量不确定度的评

定按照JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》编写。
本规范为首次发布。
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现场动平衡测量分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于现场动平衡测量分析仪 (以下简称动平衡仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
JJG105—2000 转速表检定规程

JJG134—2003 磁电式速度传感器检定规程

JJG233—2008 压电加速度计检定规程

JJG644—2003 振动位移传感器检定规程

JJG676—2000 工作测振仪检定规程

JJG834—2006 动态信号分析仪

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 平衡效率 balanceefficiency
转子经过一次平衡试验后振动的变化量与初始振动的比值。以公式 (1)表示:

η=
V0-V1

V0
×100% (1)

  式中:
V0———转子初始振动量;
V1———经过一次平衡试验后转子的剩余振动量。

4 概述

动平衡仪是由一个鉴相器、多个振动传感器及主机组成,是用于测量和分析旋转机

械转子不平衡量大小和方位的分析仪器。其主要应用于工业现场,校准已安装在机器上

转子的现场动平衡。动平衡仪测量原理如图1所示。

图1 动平衡仪测量原理图
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