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引  言

本规范以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范

制定。
本规范的计量特性、校准项目和校准方法主要参考OIMLR76:2006 (E)《非自动衡

器》(Non-automaticweighinginstruments)、JJG98—2006 《机械天平》、JJG1036—2008
《电子天平》和JJF1326—2011《质量比较仪校准规范》的相关内容。

本规范为首次发布。
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电磁天平校准规范

1 范围

本规范适用于电磁天平的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG98 机械天平

JJG99 砝码

JJG1036 电子天平

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1229 质量密度计量名词术语及定义

JJF1326 质量比较仪校准规范

OIMLR76:2006 (E) 非自动衡器 (Non-automaticweighinginstruments)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1229和JJF1001界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1.1 电磁天平 electromagneticbalance
利用杠杆平衡原理与电磁力平衡原理相结合衡量物体质量的天平。
注:包括双盘电磁天平和单盘电磁天平。

3.1.2 电测量范围 electricmeasurementrange
在某一试验载荷下,不借助机械配衡装置,电子系统能够达到连续称量的范围。

3.1.3 实际分度值 actualscaleinterval
d
电磁天平以质量单位表示的两个相邻示值之差。
注:实际分度值应以1×10k,2×10k 或5×10k 形式表示,k为正整数、负整数或零。

3.2 计量单位

质量单位:
———千克,kg;
———毫克,mg;
———克,g;
———吨,t。
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