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引  言

  本规程依据JJG1108—2015 《铁路支距尺》的相关要求编制而成。
本规程为首次制定。
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铁路支距尺检定器检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围为 (100~1290)mm和 (100~1800)mm的铁路支距尺

检定器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

铁路支距尺检定器 (以下简称 “检定器”)是检定铁路支距尺的专用检具。根据检

定器的结构型式分为Ⅰ型和Ⅱ型两类:Ⅰ型检定器测量机构为活动式,可在支距尺全量

程范围内任意点进行测量,其结构如图1所示;Ⅱ型检定器为固定测量点形式,其结构

如图2所示。

图1 Ⅰ型铁路支距尺检定器结构示意图

1—检定器体;2—工作基准线;3—滑块;4—测块;5—端测板;6—支承座;7—紧固螺钉;

8—测量装置;9—显示装置;10—辅助测量面;11—测量面

图2 Ⅱ型铁路支距尺检定器结构示意图

1—检定器体;2—测块;3—支承座;4—端测板;5—端测板测量面;6—测块测量面
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