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法庭科学爆炸残留物中常见无机离子检验
离子色谱法

1 范围

本标准规定了法庭科学领域爆炸残留物中11种无机离子的离子色谱分析方法。
本标准适用于法庭科学领域硝铵炸药、黑火药、烟火药等炸药及其爆炸残留物中Na+、NH4+、K+、

Cl-、NO2-、ClO3-、NO3-、SO42-、S2O32-、SCN-、ClO4-离子的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T14666 分析化学术语

GA/T242 微量物证的理化检验术语

3 术语和定义

GB/T14666和GA/T242界定的术语和定义适用于本文件。

4 试剂和溶液

4.1 去离子水

电阻率不小于18.2MΩ·cm。

4.2 混合阴离子标准储备溶液

含有Cl-、NO2-、ClO3-、NO3-、SO42-、S2O32-、SCN-、ClO4-离子的溶液,其中各离子浓度均为

1000mg/L,使用前稀释至10mg/L。

4.3 混合阳离子标准储备溶液

含有Na+、NH4+、K+离子的溶液,其中各离子浓度均为1000mg/L,使用前稀释至10mg/L。

5 仪器和分析条件

5.1 仪器

离子色谱仪,配置抑制电导检测器。

5.2 参考分析条件

5.2.1 阴离子分析

阴离子分析条件如下:
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