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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１２２８：１９９６《保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６１２２８：１９９６。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除ＩＥＣ６１２２８：１９９６的前言；

ｄ）　对于ＩＥＣ６１２２８：１９９６引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本标准引用我国的

这些国家标准或行业标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，

在本标准中均被直接引用（见本标准第２章）。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：浙江晨辉照明有限公司、深圳市淼浩高新科技开发有限公司、北京电光源研究所、

国家电光源质量监督检验中心（北京）、国家电光源质量监督检验中心（上海）。

本标准主要起草人：赵国松、陆光明、陈盈君、张颖、俞安琪、杨小平、赵秀荣、江姗。

本标准首次发布。
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保健用紫外灯的紫外辐射

规定和测量方法

１　范围

本标准给出了家庭和类似场合中用于皮肤治疗的灯的紫外辐射测量、评估和计算方法，这种灯主要

用于保健目的。

本标准适用于放电灯，即紫外线荧光灯和高强度放电灯。

上述建议只涉及型式试验。

注：按照本标准，灯的紫外辐射的技术要求并不意味依据该要求就能断定可直接在某一特定皮肤治疗仪中替换灯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４　电工术语　照明［ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ］

ＩＥＣ６０３３５２２７：１９８７　家庭或类似电气设备　第２章：使皮肤受到紫外辐射和红外辐射的仪器的

特殊要求

ＣＩＥ６３　光源的分光辐射测量

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

紫外灯　狌犾狋狉犪狏犻狅犾犲狋犾犪犿狆

紫外线辐射特别强，不以产生可见辐射（如果有的话）为直接目的的灯。

［ＧＢ／Ｔ２９００．６５，定义８４５０７５２］

３．２

荧光灯　犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀狋犾犪犿狆

主要由放电产生的紫外辐射激发一层或几层荧光粉而发光的低压汞放电灯。

［ＧＢ／Ｔ２９００．６５，定义８４５０７２６］

３．３

高强度放电灯　犺犻犵犺犻狀狋犲狀狊犻狋狔犱犻狊犮犺犪狉犵犲犾犪犿狆；犎犐犇犾犪犿狆

能借助玻壳内壁的温度产生稳定的弧光，且电弧管壁负荷超过３Ｗ／ｃｍ２ 的放电灯。

［ＧＢ／Ｔ２９００．６５，定义８４５０７１９］

３．４

型式试验　犱犲狊犻犵狀狋犲狊狋

为检验某一类型的灯是否符合所宣称的设计参数而对一只样品进行的试验。

３．５

光谱辐射计　狊狆犲犮狋狉狅狉犪犱犻狅犿犲狋犲狉

在给定光谱范围，用于测量窄波长间隔内的辐射量的仪器。

［ＧＢ／Ｔ２９００．６５，定义８４５０５０７］
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