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低频信号发生器检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后输出频率为1Hz~1MHz的低频信号发生

器的检定。

一 概  述

低频信号发生器一般由文氏振荡器、放大器、指示器、功率放大器、衰减器及电源

等部分组成,其广泛应用于电子电路、电子设备的测试和维修。

二 主要技术指标

1 频率范围:1Hz~1MHz。

2 频率准确度:±1%±0.3Hz。

3 频率稳定度:±1.0×10-3/h (预热30min)。

4 额定输出电压有效值:5V或10V。

5 额定输出功率:4W或5W。

6 输出幅频特性:

电压:±0.5dB;

功率:±1.0dB。

7 衰减器误差:

电压:0~80dB ±1.0dB;80~100dB ±2.0dB。

功率:0~80dB ±2.0dB;80~100dB ±3.0dB。

8 电压指示表基本误差:±5%满度值 (参考频率:1kHz)。

9 电压指示表频率附加误差:±10%。

10 输出信号失真度:

电压:0.1%~1.0%;

功率:0.5%~1.5%。

三 检 定 条 件

(一)环境条件

11 环境温度:(20±5)℃。

12 相对湿度:小于80%。
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