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前  言

  医用电气设备安全要求系列标准主要由两大部分组成:
———第1部分:医用电气设备的安全通用要求;
———第2部分:医用电气设备的安全专用要求。
本专用标准为医用电气设备的第2-20部分:转运培养箱安全专用要 求。本 专 用 标 准 是 对

GB9706.1—2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》的修改和补充。
本专用标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本专用标准修改采用国际标准IEC60601-2-20:1990《医用电气设备 第2部分:转运培养箱安全

专用要求》及修改件1(1996-10)。
本专用标准对IEC60601-2-20:1990做了下列修改:
———条款36.202.2.1a)中对频段的要求,从IEC60601-2-20修改件1(1996-10)的26MHz~
1GHz更改为80MHz~2.5GHz,其理由已经在附录AA中列出;

———对于IEC60601-2-20的106.1条款中引用ISO32和ISO407,按照我国标准中对气瓶和气瓶

阀的要求,改为引用GB7144和GB15382;
———对于IEC60601-2-20的50.111条款中引用ISO7767,按我国标准中对呼吸气体监护仪的要

求,改为引用YY0601。
———对于标准中引用的国际标准,若已转换为我国标准,本专用标准中将国际标准编号换成国内标

准编号;
———删除了IEC60601-2-20标准中的封面、前言和引言;
———IEC60601-2-20标准中大写字母表示的术语,本专用标准用黑体字表示。
本专用标准应与GB9706.1—2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》配合使用。本专用

标准中的要求优先于该标准中的相应要求。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本专用标准由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会(SAC/TC10/

SC5)提出并归口。
本专用标准起草单位:上海市医疗器械检测所、宁波戴维医疗器械股份有限公司。
本专用标准主要起草人:卓越、徐畅、林定余、许芳芳。

Ⅲ

YY0827—2011



引  言

本专用标准涉及转运培养箱的安全要求。本专用标准修正和补充了GB9706.1—2007《医用电气

设备 第1部分:安全通用要求》,以下简称通用标准。本专用标准的要求优先于通用标准。
通用标准中相关、但不适用的任何部分,在本专用标准中已经指出。
本专用标准的篇、章和条的编号与通用标准一致。
对通用标准进行补充的条款和图,编号从101开始。补充的附录编号从AA,BB开始。补充的项

目从aa),bb)开始。
附录AA中对应给出了一些重要的要求的原理说明。考虑到理解这些要求的原理不仅有利于正确

实施标准,还能适当促进由临床实践的变革、技术的发展,从而产生的标准修订需求。但这部分附录并

不属于本专用标准的要求。编有原理说明的条款,在序号后面带有“*”号。
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医用电气设备
第2部分:转运培养箱安全专用要求

第一篇 概 述

1 适用范围和目的

除下列条文外,通用标准的该章适用。

1.1 适用范围

补充:
本专用标准规定了条款中2.1.101所定义的转运培养箱的安全要求。
本专用标准不适用于婴儿培养箱(见GB11243)。

1.2 目的

补充:
本专用标准的目的是为对转运培养箱规定出要求,以便对患者和使用者的危害减至最低,并规定出

鉴别是否符合要求的试验。

1.3 专用标准

补充:
本专用标准参照GB9706.1—2007《医用电气设备 第1部分:安全通用要求》。
为了简便,本专用标准中用“通用标准”或者“通用要求”来简称GB9706.1。
术语“本专用标准”指的是通用标准和本专用标准一起使用的情况。
本专用标准的篇、章、条款的编号对应于通用标准。对通用标准内容的修改,用以下词汇描述:
“代替”表示通用标准中的章或条款被本专用标准中的文字完全代替。
“补充”表示为通用标准的要求附加上本专用标准中的文字。
“修改”表示通用标准的章或条款被本专用标准的文字修改。
为通用标准附加的条款或图从101开始编号,增加的附录为AA等,增加的项为aa)、bb)等。
本专用标准中没有提及的篇、章和条款,通用标准的这些篇、章和条款无修改地适用。
本专用标准的要求代替或修改了通用标准中的要求,因而优先于相应的通用要求。

1.5 并列标准

补充:
以下并列标准适用:

GB9706.15—2008 医用电气设备 第1-1部分:安全通用要求 并列标准:医用电气系统安全

要求

YY0505—2005 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容性 要求和

试验
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