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前  言

  本标准全部技术内容为强制性。
《手术植入物 有源植入医疗器械》由七部分构成:
———第1部分:安全、标记和制造商所提供信息的通用要求(GB16174.1);
———第2部分:心脏起搏器(GB16174.2);
———第3部分:植入式神经刺激器;
———第4部分:植入式注射泵;
———第5部分:循环支持器械;
———第6部分:治疗快速性心律失常的有源植入医疗器械(包括植入式除颤器)的专用要求;
———第7部分:人工耳蜗植入系统的专用要求。
本部分为YY0989的第6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB16174.1—2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第1部分:安全、标记和制造商所提

供信息的通用要求(ISO14708-1:2000,IDT)
———GB16174.2—2015 手术植入物 有源植入式医疗器械 第2部分:心脏起搏器(ISO14708-
2:2005,IDT)

———GB/T2423.43—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动

力学试验样品的安装(IEC60068-2-47:2005,IDT)
———GB/T2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

(IEC60068-2-27:1987,IDT)
———GB/T2423.56—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振

动(数字控制)和导则(IEC60068-2-64:1993,IDT)
———GB/T7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO8601:2000,

IDT)
———YY/T0466.1—2009 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分:通

用要求(ISO15233-1:2007,IDT)
———YY/T0491—2004 心脏起搏器 植入式心脏起搏器用的小截面连接器(ISO5841-3:2000,

IDT)
———YY/T0946—2014 心脏除颤器 植入式心脏除颤器用连结器组件DF-1 尺寸和试验要求

(ISO11318:2002,IDT)
本部分使用翻译法等同采用ISO14708-6:2010《手术植入物 有源植入医疗器械 第6部分:治疗

快速性心律失常的有源植入医疗器械(包括植入式除颤器)的专用要求》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家食品药品监督管理总局提出。
本部分由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会(SAC/TC10/SC5)

归口。
本部分起草单位:上海市医疗器械检测所。
本部分主要起草人:谢琼、倪是成、张夏冰。
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手术植入物 有源植入医疗器械
第6部分:治疗快速性心律失常的有源植入
医疗器械(包括植入式除颤器)的专用要求

1 范围

YY0989的本部分规定了适用于植入式心脏除颤器和用于具有治疗快速性心律失常功能的有源

植入医疗器械。
本部分规定的试验是型式试验,通过对设备样品的测试来确认其符合性。
本部分同样适用于有源植入医疗器械的某些非植入式部分和附件(见注1)。
植入式脉冲发生器或电极导线的特性应通过本部分中列述的适当方法或其他方法进行验证,其他

方法的准确度应能被证明是等于或优于规定的方法。如有争议,应采用本部分规定的方法。
第2部分涵盖了用于治疗心动过缓的有源植入医疗器械的各个方面。
注1:通常称为有源植入医疗器械的布置事实上可能是一个单独的布置,一些布置的组合,或一个或多个布置和一

个或多个附件的组合。并非所有这些部分都是部分或完全植入式的,但必须规定影响植入式布置的安全和

性能的非植入部分和附件的要求。

注2:本部分中使用的术语与90/385/EEC中的术语是一致的。

注3:在《手术植入物 有源植入医疗器械》标准中,第3章规定的术语用黑体表示。当被定义的术语作为另一个

术语的限定词时不用黑体,除非被限定的概念也被定义。

注4:充血性心力衰竭设备的特殊要求正在考虑中。《手术植入物 有源植入医疗器械》标准中不包含这一类型的

设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
除下述内容外,第1部分中的本章适用。
补充引用文件:

IEC60068-2-27 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击(Environ-
mentaltesting—Part2-27:Tests—TestEaandguidance:Shock)

IEC60068-2-47 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样

品的安装(Environmentaltesting—Part2-47:Test—Mountingofspecimensforvibration,impactand
similardynamictests)

IEC60068-2-64 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(Envi-
ronmentaltesting—Part2-64:Tests—TestFh:Vibration,broadbandrandomandguidance)

IEC60878 医疗实践中电气设备的图形符号 (Graphicalsymbolsforelectricalequipmentin
medicalpractice)

ISO5841-3 心脏起搏器 植入式心脏起搏器用的小截面连接器[Implantsforsurgery—Cardiac
pacemakers—Part3:Low-profileconnectors(IS-1)forimplantablepacemakers]

ISO8601 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(Dataelementsandinterchange
1
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