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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４３４０《金属材料　维氏硬度试验》分为如下四部分：

———第１部分：试验方法；

———第２部分：硬度计的检验与校准；

———第３部分：标准硬度块的标定；

———第４部分：维氏硬度值表。

本部分为ＧＢ／Ｔ４３４０的第１部分。

本部分修改采用国际标准ＩＳＯ６５０７１：２００５《金属材料　维氏硬度试验　第１部分：试验方法》

（英文版）。　

本部分根据ＩＳＯ６５０７１：２００５重新起草，根据我国的实际情况，本部分在采用国际标准时进行了修

改和补充。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。

本部分结构和技术内容与ＩＳＯ６５０７１：２００５基本一致，根据我国情况在以下几方面进行了修改：

———删去了国际标准的前言；

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———增加了对显微维氏硬度试验力的说明；

———增加了对特殊材料试验力保持时间误差的说明；

———对原ＩＳＯ６５０７１：２００５标准的附录Ｄ硬度值的测量不确定度进行了修改。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９《金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法》，与原标准相比对下列

内容进行了修改：

———增加了对角线在透镜下视野的要求；

———独立ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９《金属材料　维氏硬度试验　第１部分：试验方法》中的平面维氏硬

度表为《金属材料　维氏硬度试验　第４部分：硬度值表》；

———增加了对结果不确定度的说明；

———增加了资料性附录Ｄ（硬度值测量的不确定度）。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：钢铁研究总院、首钢总公司技术研究院、冶金工业信息标准研究院、上海材料所。

本部分起草人：李颖、石金钢、高怡斐、刘卫平、董莉、王滨。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４３４０—１９８４，ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９。
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金属材料　维氏硬度试验

第１部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ４３４０的本部分规定了金属维氏硬度试验的原理、符号及说明、试验设备、试样、试验程序、结

果的不确定度及试验报告。

本部分按三个试验力范围规定了测定金属维氏硬度的方法（见表１）。

表１　试验力范围

试验力范围／Ｎ 硬度符号 试验名称

犉≥４９．０３ ≥ＨＶ５ 维氏硬度试验

１．９６１≤犉＜４９．０３ ＨＶ０．２～＜ＨＶ５ 小力值维氏硬度试验

０．０９８０７≤犉＜１．９６１ ＨＶ０．０１～＜ＨＶ０．２ 显微维氏硬度

　　本部分规定维氏硬度压痕对角线的长度范围为０．０２０ｍｍ～１．４００ｍｍ。

注１：当压痕对角线小于０．０２０ｍｍ时，必需考虑不确定度的增加。

注２：通常试验力越小，测试结果的分散性越大，对于小力值维氏硬度和显微维氏硬度尤为明显。该分散性主要是

由压痕对角线长度的测量而引起的。对于显微维氏硬度来说，对角线的测量不太可能优于±０．００１ｍｍ。

特殊材料或产品的维氏硬度试验应在相关标准中规定。

２　规范性引用文件

下列文件中所包含的条款，通过在ＧＢ／Ｔ４３４０本部分的引用而构成本部分的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４３４０．２　金属维氏硬度试验　第２部分：硬度计的检验（ＧＢ／Ｔ４３４０．２—１９９９，ＩＳＯ６５０７２：

１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４３４０．３　金属维氏硬度试验　第３部分：标准硬度块的标定（ＧＢ／Ｔ４３４０．３—１９９９，

ＩＳＯ６５０７３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４３４０．４　金属材料　维氏硬度试验　第４部分：硬度值表（ＧＢ／Ｔ４３４０．４—２００９，ＩＳＯ６５０７

４：２００５，ＩＤＴ）

ＪＪＦ１０５９　测量不确定度评定与表示

３　原理

将顶部两相对面具有规定角度的正四棱锥体金刚石压头用一定的试验力压入试样表面，保持规定

时间后，卸除试验力，测量试样表面压痕对角线长度（见图１）。
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