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前  言
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幽门螺杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法)

1 范围

本标准规定了幽门螺杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法)的要求、试验方法、标识、标签、使用说明书、
包装、运输和贮存等。

本标准适用于以胶体金法为原理、定性检测人血清或血浆中幽门螺杆菌抗体的试剂盒(以下简称:
幽门螺杆菌抗体检测试剂盒)的质量控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志(ISO780)

YY/T0466.1 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分:通用要求

(ISO15223-1)

3 要求

3.1 物理性状

3.1.1 外观:试剂盒应标签完整、组成齐全;检测条密闭保存,无破损、无污染。

3.1.2 宽度:膜条宽应不小于2.5mm。

3.1.3 移行速度:液体移行速度应不低于10mm/min。

3.2 阳性参考品符合率

用国家阳性参考品或经标化的阳性参考品进行检测,结果均应为阳性。

3.3 阴性参考品符合率

用国家阴性参考品或经标化的阴性参考品进行检测,结果均应为阴性。

3.4 最低检测限

用国家最低检测限国家参考品或经标化的最低检测限参考品进行检测,结果应符合最低检测限参

考品相应要求。

3.5 重复性

用国家重复性参考品或经标化的重复性参考品进行检测,结果应均为阳性且显色度均一。

3.6 稳定性

可选用以下方法进行验证:

a) 效期稳定性:试剂盒在规定的条件下保存至有效期末,检验物理性状、阳性参考品符合率、阴性
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