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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７９９９《ＳＰＦ鸡　微生物学监测》分为１０个部分：

———第１部分：ＳＰＦ鸡　微生物学监测总则；

———第２部分：ＳＰＦ鸡　红细胞凝集抑制试验；

———第３部分：ＳＰＦ鸡　血清中和试验；

———第４部分：ＳＰＦ鸡　血清平板凝集试验；

———第５部分：ＳＰＦ鸡　琼脂扩散试验；

———第６部分：ＳＰＦ鸡　酶联免疫吸附试验；

———第７部分：ＳＰＦ鸡　胚敏感试验；

———第８部分：ＳＰＦ鸡　鸡白痢沙门氏菌检验；

———第９部分：ＳＰＦ鸡　试管凝集试验；

———第１０部分：ＳＰＦ鸡　间接免疫荧光试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１７９９９的第７部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７９９９．６—１９９９《ＳＰＦ鸡　胚敏感试验》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１７９９９．６—１９９９相比主要变化如下：

———增加了资料性附录Ａ“卵黄囊接种技术和ＥＩＤ５０测定方法”；

———重新制定了试验成立条件和结果判定标准。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国农业部提出。

本部分由全国动物防疫标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８１）归口。

本部分起草单位：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国动物卫生与流行病学中心、济南斯帕法

斯家禽有限公司。

本部分主要起草人：曲连东、刘家森、韩凌霞、邵卫星、朱果、单忠芳、姜骞、司昌德、于海波、孟庆文。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７９９９．６—１９９９。
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犛犘犉鸡　微生物学监测

第７部分：犛犘犉鸡　胚敏感试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７９９９的本部分规定了胚敏感试验的技术要求。

本部分适用于对ＳＰＦ鸡进行禽脑脊髓炎病毒抗体的检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７９９９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１７９９９．１—２００８　ＳＰＦ鸡　微生物学监测　第１部分：ＳＰＦ鸡　微生物学监测总则

３　原理

ＶａｎＲｏｅｋｅｌ（ＣＶＣＣＡＶ３５）毒株是禽脑脊髓炎病毒的一株胚适应毒株，具有高度嗜神经性。对无抗

体鸡群的鸡胚有致病性，引起肌肉营养不良、运动性降低、足趾卷曲等特征性病变。免疫或感染鸡群的

鸡胚对经卵黄囊接种的病毒有抵抗力。

４　试剂和器材

４．１　试剂

４．１．１　ＡＥＶａｎＲｏｅｋｅｌ病毒（ＥＩＤ５０的测定参见附录Ａ）。

４．１．２　ＳＰＦ鸡蛋。

４．１．３　被检蛋（取样比例见ＧＢ／Ｔ１７９９９．１—２００８）。

４．２　器材

４．２．１　１ｍＬ注射器。

４．２．２　７号针头。

４．２．３　恒温培养箱。

４．２．４　超净工作台。

４．２．５　小型孵化器。

５　操作程序

５．１　取被检蛋、标准ＳＰＦ蛋孵至６日龄。

５．２　取６日龄被检鸡胚，每胚经卵黄囊接种（接种方法参见附录 Ａ）０．２ｍＬ含１００ＥＩＤ５０的 ＡＥＶａｎ

Ｒｏｅｋｅｌ病毒液，接种完毕用蜡封孔，同时设６日龄ＳＰＦ鸡胚接种病毒与不接种病毒分别作为标准阳性、

阴性对照。

５．３　接种后的鸡胚，置于３７℃～３７．５℃孵化器中孵化，每天照胚一次，取出死亡鸡胚，接种后第１２ｄ

取出全部鸡胚待检。
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