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前  言
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移动式X射线计算机体层摄影设备
专用技术条件

1 范围

本标准规定了移动式X射线计算机体层摄影设备(以下简称移动CT扫描装置)的术语和定义、分
类、组成、要求和试验方法。

本标准适用于移动CT扫描装置。
本标准不适用于通过导轨移动的X射线计算机体层摄影设备、固定安装在交通运输工具上的X射

线计算机体层摄影设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB9706.1 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB9706.11 医用电气设备 第二部分:医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求

GB9706.12 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防

护通用要求

GB9706.14 医用电气设备 第2部分:X射线设备附属设备安全专用要求

GB9706.15 医用电气设备 第一部分:安全通用要求1.并列标准:医用电气系统安全专用要求

GB9706.18 医用电气设备 第2部分:X射线计算机体层摄影设备安全专用要求

GB/T10149 医用X射线设备术语和符号

GB/T10151 医用X射线设备高压电缆插头、插座技术条件

GB/T19042.5—2006 医用成像部门的评价及例行试验 第3-5部分:X射线计算机体层摄影设

备图像性能验收试验

YY0076—1992 金属制件的镀层分类 技术要求

YY/T0291—2016 医用X射线设备环境要求及试验方法

YY0505 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验

3 术语和定义

GB/T10149、GB9706.18和GB/T19042.5—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
移动式X射线计算机体层摄影设备(移动CT扫描装置) mobileX-rayequipmentforcomputed

tomography(mobileCTscanner)
安装和投入使用后,不论是否与电源相连,均可以靠其自身的轮子或通过类似的方法从一个地方移

到另一个地方的X射线计算机体层摄影设备,且移动范围没有明显限制。
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