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前　　言

　　本标准对应于 ＯＩＭＬＲ１２６犈狏犻犱犲狀狋犻犪犾犅狉犲犪狋犺犃狀犪犾狔狕犲狉狊，与 ＯＩＭＬＲ１２６的一致性程度为非

等效。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所、公安部交通安全产品质量监督检测中心。

本标准参加起草单位：北京康路交通控制技术开发有限公司、深圳威尔电器有限公司。

本标准主要起草人：俞春俊、李爱民、黄静妍、王斌、陈祖浩、李仁旺。

Ⅰ

犌犅／犜２１２５４—２００７



呼 出 气 体 酒 精 含 量 检 测 仪

１　范围

本标准规定了呼出气体酒精含量检测仪的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存

要求。

本标准适用于取证用呼出气体酒精含量检测仪（以下简称酒检仪）的生产及检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６５９３—１９９６　电子测量仪器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

呼出气体酒精含量检测仪　犫狉犲犪狋犺犪犾犮狅犺狅犾犪狀犪犾狔狕犲狉狊

在规定的温度、湿度和气压条件下，分析测量呼出的肺深部气体中乙醇含量的仪器。

３．２

呼出气体酒精含量　犫狉犲犪狋犺犪犾犮狅犺狅犾犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀

每升呼出气体中的乙醇含量，简写为ＢｒＡＣ，单位为ｍｇ／Ｌ。

３．３

血液酒精含量　犫犾狅狅犱犪犾犮狅犺狅犾犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀

每１００毫升血液中的乙醇含量，简写为ＢＡＣ，单位为ｍｇ／１００ｍＬ。

３．４

肺深部气体　犱犲犲狆犾狌狀犵犪犻狉

深呼吸时呼出的来自于肺深部的气体。

３．５

记忆效应　犿犲犿狅狉狔犲犳犳犲犮狋

酒检仪在对低浓度乙醇气体进行两次测试之间，插入一次高浓度乙醇气体测试，测得的两个低浓度

乙醇气体示值之间的差值。

３．６

漂移　犱狉犻犳狋

酒检仪对给定浓度的乙醇气体在一段时间内测量值的变化程度。
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