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前  言

  GB/T18029《轮椅车》由以下部分组成:
———第1部分:静态稳定性的测定;
———第2部分:电动轮椅车动态稳定性的测定;
———第3部分:制动器的测定;
———第4部分:电动轮椅车和电动代步车理论能耗的测定;
———第5部分:外形尺寸、质量和转向空间的测定;
———第6部分:电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定;
———第7部分:座位和车轮尺寸的测量方法;
———第8部分:静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法;
———第9部分:电动轮椅车的气候试验方法;
———第10部分:电动轮椅车越障能力的测定;
———第11部分:测试用假人;
———第13部分:测试表面摩擦系数的测定;
———第14部分:电动轮椅车和电动代步车动力和控制系统 要求和测试方法;
———第15部分:信息发布、文件出具和标识的要求;
———第16部分:座(靠)垫阻燃性的要求和测试方法;
———第17部分:电动轮椅车控制器的界面;
———第18部分:上下楼装置;
———第19部分:用于机动车的轮式移动装置;
———第20部分:站立式轮椅车性能的测定;
———第21部分:电磁兼容性的要求和测试方法;
———第22部分:调节程序;
———第23部分:护理者操作的爬楼梯装置的要求和测试方法;
———第24部分:乘坐者操纵的爬楼梯装置的要求和测试方法;
———第25部分:电池和充电器的要求和测试方法;
———第26部分:术语。
本部分等同采用ISO7176-14:2008《轮椅车 第14部分:电动轮椅车和电动代步车动力和控制系

统 要求和测试方法》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T7593 机动工业车辆 驾驶员控制装置及其他显示装置用符号(GB/T7593—2008,

ISO3287:1999,IDT)
———GB/T18029.3 轮椅车 第3部分:制动器的测定(GB/T18029.3—2008,ISO7176-3:2003,

IDT)
———GB/T18029.4 轮 椅 车  第 4 部 分:电 动 轮 椅 车 和 电 动 代 步 车 理 论 能 耗 的 测 定

(GB/T18029.4—2009,ISO7176-4:1997,IDT)
———GB/T18029.6 轮 椅 车 第6部 分:电 动 轮 椅 车 最 大 速 度、加 速 度 和 减 速 度 的 测 定

(GB/T18029.6—2009,ISO7176-6:2001,IDT)
———GB/T18029.9 轮椅车 第9部分:电动轮椅车的气候试验方法(GB/T18029.9—2008,

Ⅰ

GB/T18029.14—2012/ISO7176-14:2008



ISO7176-9:2001,IDT)
———GB/T18029.11 轮椅车 第11部分:测试用假人(GB/T18029.11—2008,ISO7176-11:

1992,IDT)
———GB/T18029.13 轮椅车 第13部分:测试表面摩擦系数的测定(GB/T18029.13—2008,

ISO7176-13:1989,IDT)
———GB/T18029.15 轮椅车 第15部分:信息发布、文件出具和标识的要求(GB/T18029.15—

2008,ISO7176-15:1996,IDT)
———GB/T18029.22 轮椅车 第22部分:调节程序(GB/T18029.22—2009,ISO7176-22:2000,

IDT)
———GB/T20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)(GB/T20138—2006,

IEC62262:2002,IDT)
———GB9706.1 医用电气设备 第1部分:安全通用要求(GB9706.1—2007,IEC60601-1:1988,

IDT)
———GB/T16842 外壳对人和设备的防护 检验用试具(GB/T16842—2008,IEC61032:1997,

IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国民政部提出。
本部分由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SCA/TC148)归口。
本标准起草单位:国家康复辅具研究中心、佛山东方医疗设备厂有限公司、国家康复辅具质量监督

检验中心、上海互邦医疗器械有限公司。
本标准主要起草人:闫和平、赵次舜、谷慧茹、单新颖、赵键荣。
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引  言

  GB/T18029的本部分对在倾斜测试平面上进行的轮椅车测试做出一些规定,这些测试不是为了

评估在最大坡度时轮椅车的可操作性能,而是为了发现轮椅车在故障状况下可能发生的任何运转状态

的变化,这些变化在轮椅车处于斜面上运行时更容易被发现。为方便起见,可将倾斜测试平面做成固定

斜坡,作为轮椅车可能操作使用的具有代表性的坡度。
本部分对测试环境的温度范围进行了限制,其目的是为了便于比较轮椅车在正常操作时和引入故

障时的性能。
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轮椅车 第14部分:电动轮椅车和
电动代步车动力和控制系统

要求和测试方法

  警示:GB/T18029的本部分提示,在操作中如果不采取适当的预防措施,可能会伤及人身。本部分

仅提供相关的技术适用性,并不免除那些与健康和安全有关的法律义务的执行或委托测试。对于可能

造成轮椅车出现危险动作的测试,建议在进行测试之前,充分估计可能出现的结果,以便进行妥当的安

排,使危险降到最低。

1 范围

GB/T18029的本部分规定了电动轮椅车和电动代步车的动力和控制系统的要求及相关的测试方

法。本部分规定的安全和性能要求,适用于在正常使用以及操作不当和发生故障的情况。本部分还规

定了操纵控制器所需力的测量方法及某些操作所需力的范围。

GB/T18029的本部分适用于最大速度不超过15km/h,用于室内型、室外型和道路型,且限于在

GB/T18029.11规定的使用者质量范围内的残障者一人乘坐的电动轮椅车和电动代步车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO3287 机动工业车辆 驾驶员控制装置及其它显示装置用符号(Poweredindustrialtrucks-
Symbolsforoperatorcontrolsandotherdisplays)

ISO7176-3 轮椅车 第3部分:制动器的测定(Wheelchairs—Part3:Determinationofeffective-
nessofbrakes)

ISO7176-4 轮椅车 第4部分:电动轮椅车和电动代步车理论能耗的测定(Wheelchairs—Part
4:Energyconsumptionofelectricwheelchairsandscootersfordeterminationoftheoreticaldistance
range)

ISO7176-6 轮椅车 第6部分:电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定(Wheelchairs—

Part6:Determinationofmaximumspeed,accelerationanddecelerationofelectricwheelchairs)

ISO7176-9 轮椅车 第9部分:电动轮椅车的气候试验方法(Wheelchairs—Part9:Climatic
testsforelectricwheelchairs)

ISO7176-11 轮椅车 第11部分:测试用假人(Wheelchairs—Part11:Testdummies)

ISO7176-13 轮椅车 第13部分:测试表面摩擦系数的测定(Wheelchairs—Part13:Determina-
tionofcoefficientoffrictionoftestsurfaces)

ISO7176-15 轮椅车 第15部分:信息发布、文件出具和标识的要求(Wheelchairs—Part15:Re-
quirementsforinformationdisclosure,documentationandlabeling)

ISO7176-22 轮椅车 第22部分:调节程序(Wheelchairs—Part22:Set-upprocedures)

ISO7176-26 轮椅车 第26部分:术语(Wheelchairs—Part26:Vocabulary)
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