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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件修改采用IEC62694:2014《辐射防护仪器 用于探测放射性物质非法贩运的背负式辐射探

测器》。
本文件做了下列结构性调整:
———将4.11中内容分为4个三级条表述(见4.11.1~4.11.4)。
本文件与IEC62694:2014的技术差异及其原因如下:
———用IEC60050(所有部分)代替IEC60050-393和IEC60050-394(见3.1);
———因ISO4037-3:1999已作废,h*

K(10)的取值由ISO4037-3:1999更改为ISO4037-3(见附录D)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本文件起草单位:中广核久源(成都)科技有限公司、中合智仪(宜昌)科技有限公司、中国人民解放

军96901部队、广东警官学院、福建宁德核电有限公司、核工业标准化研究所。
本文件主要起草人:李大庆、杨彬华、彭翔宇、乔乔、吴龙雄、张开、邓云跃、赵锋涛、许细燕、吴新原、

廖广军、虞泽锋、李付平、李运文。
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辐射防护仪器 用于探测放射性物质
非法贩运的背负式辐射探测器

1 范围

本文件规定了背负式辐射探测器(BRD)与辐射测量有关的性能和试验以及电气、机械和环境条件

的要求。
本文件适用于探测放射性物质非法贩运的背负式辐射探测器(BRD)。
注:BRD是设计用于背负使用的便携式仪器,也能独立作为临时区域监测仪来使用。BRD用于探测γ辐射,其功

能也可能包括中子探测和/或γ射线核素的识别。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
ISO4037-3 辐射防护 校准剂量仪和剂量率仪及确定其光子能量响应的X和γ参考辐射 第3

部分:场所剂量计和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的确定(Radiologicalprotection—Xand
gammareferenceradiationforcalibratingdosemetersanddoseratemetersandfordeterminingtheir
responseasafunctionofphotonenergy—Part3:Calibrationofareaandpersonaldosemetersandthe
measurementoftheirresponseasafunctionofenergyandangleofincidence)
  注:GB/T12162.3—2004 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第3部分:场所剂

量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定(ISO4037-3:1999,IDT)

IEC60050(所有部分) 国际电工词汇(InternationalElectrotechnicalVocabulary)(可在http://
www.electropedia.org获得)

注:GB/T2900(所有部分) 电工术语[IEC60050(所有部分)]

IEC60079-11 爆炸性环境 第11部分:由本质安全型“i”保护的设备(Explosiveatmospheres—
Part11:Equipmentprotectionbyintrinsicsafety“i”)

注:GB/T3836.4—2021 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备(IEC60079-11:2011,MOD)

IEC62706 辐射防护仪器 环境、电磁和机械性能要求(Radiationprotectioninstrumentation—
Environmental,electromagneticandmechanicalperformancerequirements)

注:GB/T34138—2017 辐射防护仪器 环境、电磁和机械性能要求(IEC62706:2012,IDT)

IEC62755 辐射防护仪器 用于探测放射性物质非法贩运辐射仪器的数据格式(Radiation
protectioninstrumentation—Dataformatforradiationinstrumentsusedinthedetectionofillicittrafficking
ofradioactivematerials)

3 术语和定义、缩略语、量和单位

3.1 术语和定义

IEC60050(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

准确度 accuracy
测量结果与被测量约定真值之间的符合程度。
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