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微量氧分析仪检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围为0~1000μmol/mol微量氧分析仪的首次检定、后续检定

和使用中的检验。

2 概述

微量氧分析仪 (以下简称仪器)主要用于化学、冶金、电子工业等领域中生产和应

用的气体中微量氧含量的测量。该类仪器根据化学反应产生信号方式的不同可分为:原

电池式 (燃料电池、赫兹电池);固体电解质浓差电池式 (氧化锆电池和变频极限电流

池);恒电位电解式、极化电压式 (库仑电量、极谱检测式)等以电化学原理为检测单

元的微量气体氧分析仪。
该类仪器通常由电化学氧传感器 (液体或固体电解质)、气路单元和电子显示单元

组成。气体采样方式:正压输送式和泵吸入式。仪器结构框图如图1所示。

图1 微量氧分析仪结构框图

3 计量性能要求

3.1 仪器量程和示值误差

不同量程的仪器,在其量程范围内,对应的示值误差应符合表1的规定。
表1 仪器量程和示值误差

仪器量程/(μmol/mol) 示值误差/%FS

0~10 ±10.0

>10~100 ±5.0

>100~1000 ±3.0

1
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