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容量计量术语及定义

1 范围

本规范是容量计量常用的术语及定义,包括容量计量一般术语、容量计量方法、容

量计量标准和容量计量器具等内容。

2 容量计量一般术语

2.1 容器container
可容纳物质 (液体、气体或固体微粒)的器具。

2.2 容量capacity
容器内在一定条件下可容纳物质的数量 (体积或质量)。

2.3 容积volume
容器内可容纳物质的空间体积。

2.4 量器 measuringcontainer
具有一定容积并可作为计量器具的容器。

2.5 量入式量器 measuringcontainer(tocontain)
用于测量注入量器 (内壁干燥)内液体体积的量器。

2.6 量出式量器 measuringcontainer(todeliver)
用于测量从量器内部排出液体体积的量器。

2.7 标准量器standardmeasuringcontainer
结构满足一定要求,可作为容量国家量值传递标准的量器。标准量器分标准玻璃量

器和标准金属量器。

2.8 标称容量nominalcapacity
根据量器的容量大小,在量器上所标注的容量值。

2.9 容量允差capacitypermissibleerror
对不同等级量器规定的容量最大允许误差。

2.10 检定介质calibrationliquid
量器检定时所使用的液体。

2.11 残留量remainingliquid
在规定时间内,将量器内部液体排出后,留在量器内壁表面的液体量。

2.12 流出时间dischargingtime
为保证量器的测量准确度,所规定的量器内全部液体流出时间。

2.13 等待时间 waitingtime
为使量器内壁上残留液体充分流出所规定的时间。

2.14 罐壁温度temperatureoftankshell
量器的器壁平均温度。
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