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数据采集系统校准规范

一 概  述

1 适用范围

本规范为指导性技术文件,适用于以模拟电量作输入的数据采集系统的校准。执行

本规范的被校数据采集系统性能限定为:

①通道采集速率≤15×106 次/秒

②A/D转换位数≤16位

超出上述限定的系统,以及其他模拟量输入的数据采集系统的校准,可参照执行。
数据采集系统是一种测量设备,广泛用于各种测控领域。它可以与各种类型的传感

器相连接,构成测量温度、力、压力、流量和位移等物理量的测量系统。
数据采集系统的种类很多,典型结构如图1所示。其核心部分是电量的测量。

图1 数据采集系统典型结构

由传感器来的模拟信号,通过信号调理器和多路开关后,再经过A/D转换器进行

模数转换并最终被计算机系统收存而完成数据采集过程。

2 术语及定义

2.1 数据采集系统

能测量来自传感器、变送器及其他信号源的输入信号,并能以某种方式对测到的量

值进行数据存储、处理、显示、打印或记录的系统。

2.2 信号调理器

对输入信号进行放大、滤波、线性补偿、阻抗匹配等功能性调节后再输出的四端网

络的统称。
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