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测量仪器比对规范

1 范围

本规范适用于各级政府计量行政部门组织的测量仪器的比对工作 (以下简称比对)
的组织、实施和评价,以保证和检查测量仪器量值的准确可靠并实现溯源性。其他部门

组织或发起的类似比对亦可参照使用。

2 引用文献

(1)CIPM/MRA:1999国际计量委员会 “国家计量基 (标)准互认与国家计量院签

发的校准及测量证书互认”协议

(2)CIPM/MRA附件F:1999国际计量委员会关键比对导则 “国家计量基 (标)准

及国家计量院签发的校准与测量证书互认”协议

(3)ISO/IEC导则43:1999利用实验室间比对的能力验证

(4)JJF1071—2000国家计量校准规范编写规则

(5)JJF1001—1998通用计量术语及定义

(6)JJF1059—1999测量不确定度评定与表示

使用本规范时,注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 测量仪器 measuringinstrument(JJF1001—1998)
单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。

3.2 比对comparison
本规范中是指在规定条件下,对相同准确度等级或指定不确定度范围的同种测量仪

器复现的量值之间比较的过程。

3.3 参考值referencevalue(MRA—99.10)
具有测量不确定度和测量溯源性、由主导实验室赋予传递标准的值或者是约定采用

值。

3.4 传递标准transferstandard (JJF1001—1998)
在测量标准相互比较中用作媒介的测量标准。
注:当媒介不是测量标准时,应该用术语———传递装置。

3.5 比对组织者organizerofcomparison
本规范中指提出并管理比对工作的单位,一般由政府计量行政部门承担。

3.6 主导实验室pilotlaboratory
本规范中是指对比对的组织实施负主要技术责任的实验室。

3.7 参比实验室participatinglaboratory
本规范中指参加比对工作的实验室。
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